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Prior to use, carefully read  
the instructions for use. EN

Essentia® HiFlo
Universal light-cured composite with high 
flowability

Essentia® LoFlo
Universal light-cured composite with low flowability

For use only by a dental professional in the 
recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
1. Direct restorative for Class I, II, III, IV and V cavities
2. Liner or base
3. Blocking out undercuts
4. Fissure sealant
5. Sealing hypersensitive areas
6. Repair of (in)direct aesthetic restorations, 

temporary crown & bridge, defect margins when 
margins are in enamel

CONTRAINDICATIONS
Avoid use of this product in patients with known 
methacrylate monomer and methacrylate polymer 
allergies.

OPERATION 
1. Preparations (Fig. 1)

1) Hold the syringe upright and remove the cap 
by turning counterclockwise.

2) Promptly and securely attach the dispensing 
tip to the syringe by turning clockwise.

3) Place the light protective cover until use.
Note: Take care not to attach the dispensing 
tip too tightly. This may damage its screw. In 
order to ensure a tight connection make sure 
that the threads are free of remnant material.

2. Cavity Preparation
Clean the tooth with pumice and water. Prepare 
cavity using standard techniques. Dry by gently 
blowing with oil-free air. Rubber dam is 
recommended to isolate prepared tooth from 
contamination with saliva, blood or sulcus fluid. 
Note: For pulp capping, use calcium hydroxide.

3. Bonding treatment
For bonding to enamel and/or dentin, use a 
light-cured bonding system such as GC G-Premio 
BOND, GC G-ænial Bond or GC G-BOND. Follow 
manufacturer’s instructions.

4. Placement of the composite
1) Remove cover from the dispensing tip.

Note: Prior to dispensing material into the 
cavity, make sure to check the following:
a. Dispensing tip is securely attached to the 

syringe.
b. Any possible air from the 

dispensing tip is 
removed by gently 
pushing forward the 
syringe plunger with the 
tip pointing upwards 
until material reaches the 
opening of the tip
(Fig. 2).

2) Place the dispensing tip as close as possible to 
the prepared cavity, and slowly push the 
plunger to dispense material. Alternatively, 
dispense material onto a mixing pad and 
transfer to the cavity using a suitable 
instrument.
Notes:
a. If plugged, remove the dispensing tip and 

extrude a small amount of material directly 
from the syringe.

b. Minimize exposure to ambient light. 
Ambient light can shorten the 
manipulation time.

c. After use, immediately remove and dispose 
the dispensing tip and tightly close the 
syringe with the cap.

Clinical Hint: In order to inject effectively, use the 
surface tension of the material to ensure 
uniformity across the entire surface of the 
restoration during build up. Once the required 
amount has been injected, release the pressure 
on the plunger and withdraw the syringe in a 
direction perpendicular to the surface. This will 
allow the material to separate from the 
dispensing tip and provides a smooth surface 
over the restoration.

5. Light Curing
Light cure the composite using a light-curing 
unit. Keep the light-guide as close as possible to 
the surface. Refer to the following chart for 
Irradiation Time and Effective Depth of Cure.

Product & Shade Irradiation time
10s with power output > 

1200mW/cm2

20s with power output > 
700mW/cm2

Essentia HiFlo –  
Universal (U) shade

2.0mm

Essentia LoFlo –  
Universal (U) shade

2.0mm

Notes:
1. Material should be placed and light-cured in 

layers. For maximum layer thickness, please 
consult above table.

2. Lower light intensity may cause insufficient 
curing or discoloration of the material.

6. Finishing and Polishing
Finish and polish using standard techniques.

SHADES
Essentia HiFlo: Universal (U) shade
Essentia LoFlo: Universal (U) shade

STORAGE
Recommended for optimal performance, store in a 
cool and dark place (4-25°C) (39.2-77.0°F) away from 
high temperature or direct sunlight.
(Shelf life: 3 years from date of manufacture)

PACKAGES
Essentia HiFlo
Syringe 3.6g (2.0mL), Dispensing Tip III Plastic x20, 
Light-protective cover x1
Essentia LoFlo
Syringe 3.4g (2.0mL), Dispensing Tip III Plastic x20, 
Light-protective cover x1
Accessories
Dispensing Tip III Plastic x30, Light-protective cover x2
Dispensing Tip III Needle x30, Light-protective cover x2

CAUTION
1. In case of contact with oral tissue or skin, remove 

immediately with cotton or a sponge soaked in 
alcohol. Flush with water. To avoid contact, a 
rubber dam and/or cocoa butter can be used to 
isolate the operation field from the skin or oral 
tissue.

2. In case of contact with eyes, flush immediately 
with water and seek medical attention.

3. Take care to avoid ingestion of the material.
4. Do not mix with other similar products.
5. Dispensing tips are for single use only. To prevent 

cross-contamination between patients, do not 
reuse the dispensing tip. The dispensing tip 
cannot be sterilised in an autoclave or 
chemiclave. 

6. Personal protective equipment (PPE) such as 
gloves, face masks and safety eyewear should 
always be worn. Wear plastic or rubber gloves 
during operation to avoid direct contact with 
air-inhibited resin layers, in order to prevent 
possible sensitivity. 

7. Wear protective eye glasses during light-curing. 
8. When polishing the polymerised material, use a 

dust collector and wear a dust mask to avoid 
inhalation of cutting dust.

9. Avoid getting material on clothing.
10. In case of contact with unintended areas of tooth 

or prosthetic appliances, remove with an 
instrument, sponge or cotton before light-curing.

11. Do not use Essentia HiFlo/LoFlo in combination 
with eugenol-containing materials, as eugenol 
may hinder Essentia HiFlo/LoFlo from setting.

12. Do not wipe the dispensing tip with excessive 
alcohol as this may cause contamination of the 
paste.

13. Dispose of all wastes according to local 
regulations.

Some products referenced in the present IFU may be 
classified as hazardous according to GHS. Always 
familiarize yourself with the safety data sheets 
available at:
http://www.gceurope.com
They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTING:
MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-
contamination between patients this device requires 
mid-level disinfection. Immediately after use inspect 
device and label for deterioration. Discard device if 
damaged. DO NOT IMMERSE. Thoroughly clean 
device to prevent drying and accumulation of 
contaminants. Disinfect with a mid-level registered 
healthcare-grade infection control product 
according to regional/national guidelines.

Last revised: 09/2017

Vor Gebrauch bitte die  
Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen DE

Essentia® HiFlo
Lichthärtendes Universal-Composite mit einer 
hohen Fließfähigkeit.

Essentia® LoFlo
Lichthärtendes Universal-Composite mit einer 
niedrigen Fließfähigkeit.

Nur von zahnmedizinischem Fachpersonal für die 
genannten Anwendungsbereiche zu verwenden.

EMPFOHLENE INDIKATIONEN
1. Direkte Füllungen der Klassen II, III, IV und V
2. Liner oder Basismaterial
3. Ausblocken von Unterschnitten
4. Fissurenversiegelung
5. Versiegelung hypersensitiver Bereiche
6. Reparatur von (in)direkten, ästhetischen 

Füllungen, temporären Kronen und Brücken, 
Zahnhalsdefekten, wenn der Rand aus Schmelz
besteht 

GEGENANZEIGEN
Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei Patienten 
mit bekannten Allergien gegen Methacrylat-
Monomer oder Methacrylat-Polymer.

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. Vorbereitung

1) Die Spritze aufrecht halten und die 
Schutzkappe durch Drehen entgegen des 
Uhrzeigersinns entfernen.

2) Die beiliegende Dispensionsspitze durch 
Drehen im Uhrzeigersinn anbringen.

3) Die Dispensionsspitze durch die 
Lichtschutzkappe vor Lichteinfall schützen.
Hinweis: Den Dispensing Tip nicht zu fest 
anziehen, da sonst das Gewinde beschädigt 
werden kann. Um eine dichte Verbindung zu 
garantieren, vergewissern Sie sich, dass das 
Gewinde frei von Restmaterial ist.

2. Vorbereitung der Kavität
Reinigen Sie den Zahn mit Bims und Wasser. Die 
Kavität auf gewohnte Art und Weise vorbereiten. 
Trocknen durch vorsichtiges Verblasen mit ölfreier 
Luft. Kofferdamm wird empfohlen zum Schutz 
des präparierten Zahnes vor Verunreinigung 
durch Speichel, Blut und Gewebeflüssigkeit. 
Hinweis: Zur Pulpenüberkappung 
Calciumhydroxid verwenden.

3. Bonding Anwendung
Für das Bonden an Schmelz und/oder Dentin, 
sollte ein lichthärtendes Bondingsystem wie GC 
G-Premio BOND, GC G-aenial Bond oder GC 
G-Bond benutzt werden. Beachten Sie hierfür die 
Herstellerangaben.

4. Platzieren des Composite
1) Entfernen sie die Schutzkappe vom 

Dispensing Tip
Hinweis: Bevor Sie das Material in die Kavität
einbringen, beachten Sie bitte folgende Punkte:
a. Die Dosierspitze ist sicher auf der Spritze 

befestigt.
b. Mögliche Luft in der Dosierspitze entfernt 

man durch vorsichtiges Drücken des 
Kolbens, bis das Material die Öffnung der 
Spitze erreicht. (Abb. 2)

2) Die Dorierspitze möglichst nahe an die Kavität 
halten und die benötigte Menge an Material 
austragen. Alternativ das Material auf einen 
Anmischblock austragen und mit einem 
geeigneten Instrument in der Kavität 
platzieren.
Hinweis:
a. Bei Verstopfung entfernen Sie die 

Dosierspitze und drücken Sie eine kleine 
Menge Material direkt aus der Spritze.

b. Vermeiden Sie den Lichteinfall durch 
Umgebungslicht,da es die 
Verarbeitungszeit verkürzen kann.

c. Nach Gebrauch entfernen Sie die 
Dosierspitze schnellstmöglich und 
verschließen die Spritze mit der 
dazugehörigen Schutzkappe.

Klinischer Hinweis: Um eine effektive 
Applikation zu erzielen, nutzen Sie die 
Oberflächenspannung des Materials aus, um eine 
optimale Oberfläche der Restauration zu 
erlangen. Nach dem Applizieren der 
erforderlichen Materialmenge den Druck 
vermindern und die Dosierspitze in einer 
Drehbewegung von der Oberfläche entfernen. 
Dadurch wird einen gleichmäßige Oberfläche 
ohne Blasen und Unebenheiten sichergestellt.

5. Lichhärtung
Polymerisieren Sie das Composite mit einem 
Lichthärtegerät. Halten Sie das Gerät so nahe wie 
möglich an die Oberfläche. Die nachfolgende 
Tabelle gibt die Belichtungszeiten und die 
dadurch erzielten Aushärtungstiefen an:

Produkt & Farbe Aushärtezeit
10 Sek. mit der Leistung 

> 1200mW/cm2

20 Sek. Mit der Leistung 
> 700mW/cm2

Essentia HiFlo –  
Universal (U) shade

2.0mm

Essentia LoFlo –  
Universal (U) shade

2.0mm

Hinweis:
1. Das Material sollte in Schichten appliziert und 

ausgehärtet werden. Für maximale 
Schichtstärken ziehen Sie oben stehende 
Tabelle hinzu.

2. Eine niedrigere Lichtintensität hat 
möglicherweise unzureichende Lichthärtung 
oder Verfärbung des Materials zur Folge.

6. Finieren und Polieren
Finieren und Polieren Sie das Material auf 
herkömmliche Art und Weise.

FARBTÖNE
Essentia HiFlo: Universal (U) shade
Essentia LoFlo: Universal (U) shade

AUFBEWAHRUNG
Für eine optimale Leistung lagern Sie das Material an 
einem dunklen und kuhlen Ort (4 - 25°C / 39.2 - 
77.0°F). Von hohen Temperaturen oder direkter 
Sonneneinstrahlung fernhalten.
(Haltbarkeit: 3 Jahre ab Produktionsdatum)

PACKUNGSEINHEITEN
Essentia HiFlo
Syringe 3.6g (2.0ml), Dispensing Tip III Plastic x20, 
Light-protective cover x1
Essentia LoFlo
Syringe 3.4g (2.0ml), Dispensing Tip III Plastic x20, 
Light-protective cover x1
Zubehör
Dispensing Tip III Plastic x30, Lichtschutzkappe x2
Dispensing Tip III Needle x30, Lichtschutzkappe x2

ACHTUNG
1. Bei Kontakt mit der Mundschleimhaut oder Haut 

das Material bitte sofort mit einem Watte oder 

einem in Alkohol getränkten Tupfer entfernen. 
Danach mit Wasser gründlich abspülen. Um 
Kontakt zu vermeiden, kann Kofferdamm und/
oder Cocoa Butter zur Isolierung des im 
Operationsbereich liegenden Haut- oder 
Mundgewebes benutzt werden.

2. Bei Augenkontakt sofort gründlich mit Wasser 
ausspülen und einen Arzt aufsuchen.

3. Auf keinen Fall sollte das Material verschluckt 
werden.

4. Nicht mit anderen ähnlichen Produkten mischen.
5. Die Dosierspitzen sind zum einmaligen Gebrauch 

geeignet, um die gegenseitige Kontamination 
unter den Patienten zu vermeiden. Die 
Dosierspitzen können weder im Autoklaven noch 
chemisch sterilisiert werden. 

6. Persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie 
Handschuhe, Mundschutz und Schutzbrillen 
sollten immer getragen werden. Tragen Sie 
während der Behandlung Plastik- oder 
Gummihandschuhe, um den direkten Kontakt mit 
der Sauerstoffinhibitionsschicht zu vermeiden 
oder einer möglichen Sensibilisierung 
vorzubeugen.

7. Tragen Sie eine Schutzbrille während der 
Lichthärtung.

8. Während der Politur des polymerisierten Materials 
sollte unter einer Absaugvorrichtung und mit 
Mundschutz gearbeitet werden, um das 
Einatmen des Staubes zu vermeiden.

9. Vermeiden Sie den Kontakt des Materials mit 
Kleidung.

10. Bei Kontakt mit unbeabsichtigten Bereichen oder 
prothetischen Versorgungen entfernen Sie das 
Material mit einem Instrument, Schwämmchen 
oder Wattepellet vor der Lichthärtung.

11. Benutzen Sie Essentia HiFlo/LoFlo nicht in 
Kombination mit eugenolhaltigen Materialien, da 
Eugenol die Abbindung von Essentia HiFlo/LoFlo 
verhindert.

12. Wischen Sie die Dosierspitze nicht mit Alkohol ab, 
da das Material kontaminieren könnte. 

13. Das Material ist gemäß den örtlichen 
Bestimmungen zu entsorgen.

Einige Produkte, auf die in der vorliegenden 
Gebrauchsanweisung hingewiesen wird, können 
nach der GHS-Verordnung als gefährlich eingestuft 
werden. Machen Sie sich mit den 
Sicherheitsdatenblättern vertraut unter: http://www.
gceurope.com
Sie können auch über Ihrem Lieferanten bezogen 
werden.

REINIGEN UND DESINFIZIEREN:
VERPACKUNG ZUM MEHRFACHEN GEBRAUCH: um 
Kreuzkontaminationen zwischen Patienten zu 
vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem 
geeigneten Desinfektionsmittel (mid-level 
registered) erforderlich. Produkt direkt nach dem 
Gebrauch auf Abnutzung oder Beschädigung 
untersuchen. Bei Beschädigung, das Material 
entsorgen. NIEMALS TAUCHDESINFIZIEREN. Das 
Material gründlich reinigen und vor Feuchtigkeit 
schützen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden. 
Desinfizieren Sie mit einem für Ihr Land 
zugelassenen und registrierten (mid-level registered) 
Desinfektionsmittel.

Letzte Aktualisierung: 09/2017

Avant toute utilisation,  
lire attentivement le mode d’emploi. FR

Essentia® HiFlo
Composite universel photopolymérisable à haute 
fluidité

Essentia® LoFlo
Composite universel photopolymérisable à faible 
fluidité

Ce produit est réservé à l’Art dentaire selon les 
recommandations d’utilisation

INDICATIONS
1. Restauration directe de cavité de classe II, III, IV, I 

et V
2. Liner ou base
3. Comblement de contre-dépouille
4. Scellement des fissures
5. Scellement des zones hypersensibles
6. Réparation des restaurations esthétiques directes 

et indirectes, couronne et bridge temporaire, 
défauts marginaux lorsque les bords sont dans 
l’émail.

CONTRE-INDICATIONS
Eviter d’utiliser ce produit chez les patients 
présentant une allergie avérée aux monomères et 
polymères méthacrylate.

APPLICATION
1. Préparations (Fig. 1)

1) Tenez la seringue verticalement et retirez le 
capuchon en tournant dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre.

2) Fixez rapidement et solidement l’embout de 
mélange à la seringue en tournant dans le sens 
des aiguilles d’une montre.

3) Placez le couvercle de protection lumineuse 
jusqu’à l’utilisation.
Note : Prenez garde de ne pas trop serrer 
l’embout de mélange. Cela pourrait 
endommager la vis.
Afin d’assurer une étroite connexion 
assurez-vous que le filetage ne contient pas de 
résidus de matériau. 

2. Préparation de la cavité
Nettoyez la dent avec de la ponce et de l’eau 
Préparez la cavité en utilisant les techniques 
standards. Séchez doucement avec de l’air propre 
sans trace d’huile. Une digue en caoutchouc est 
recommandée pour isoler la dent préparée des 
risques de contamination par la salive, le sang et 
les fluides du sulcus. 
Note : Pour le coiffage pulpaire, utilisez un 
hydroxyde de calcium. 

3. Collage
Pour coller à l’émail et / ou à la dentine, utilisez un 
système de collage photopolymérisable tel que le 
GC G-Premio BOND, GC G-ænial Bond ou GC 
G-BOND. Suivez le mode d’emploi du fabricant.

4. Placement du composite
1) Retirez le capuchon 

Note : Avant de distribuer le matériau dans la 
cavité, assurez-vous :
a. Que l’embout de distribution est bien 

attaché à la seringue.
b. De supprimer l’air présent dans l’embout en 

poussant doucement le piston de la 
seringue pointe vers le haut, jusqu’à ce que 
le matériau atteigne l’ouverture. (Fig. 2).

2) Placez l’embout le plus près possible de la 
cavité préparée et appuyez doucement sur le 
piston pour distribuer le matériau. Vous 
pouvez également extraire le matériau sur un 
bloc de mélange et le transférer dans la cavité 
avec un instrument adapté.
Note : 
a. Si l’embout est bouché, retirez le pour 

extraire une petite quantité de matériau 
directement de la seringue. 

b. Minimisez l’exposition à la lumière. La 
lumière ambiante peut raccourcir le temps 
de manipulation. 

c. Après utilisation, retirez aussitôt l’embout 
de mélange et refermez hermétiquement
avec le capuchon de la seringue. 

Astuce clinique : Pour injecter efficacement, 
utilisez la tension de surface du matériau afin 
d’assurer une uniformité sur la surface entière de 
la restauration au cours de la réalisation. Une fois 
la quantité souhaitée injectée, relâchez la 
pression sur le piston et retirez la seringue en 
restant perpendiculaire à la surface. Cela 
permettra au matériau de se séparer de l’embout 
et d’offrir une surface lisse à la restauration.

5. Photopolymérisation
Photopolymérisez le composite avec une unité 
de photopolymérisation. Gardez l’embout 
lumineux le plus près possible de la surface. Se 
référer au tableau des temps d’irradiation et des 
profondeurs de polymérisation.

Produit & Teinte Temps d’irradiation
10s avec puissance de 

sortie > 1200mW/cm2

20s avec puissance de 
sortie > 700mW/cm2

Essentia HiFlo –  
Teinte Universal (U) 

2.0mm

Essentia LoFlo – 
Teinte Universal (U) 

2.0mm

Note:
1. Le matériau doit être placé et photopolymérisé 

par couches successives. En ce qui concerne 
l’épaisseur maximum des couches, consultez 
les tableaux.

2. Une intensité lumineuse plus faible peut 
entraîner une polymérisation insuffisante et 
une décoloration du matériau.

6. Finition et polissage
Selon les techniques standards.

TEINTES
Essentia HiFlo : teinte Universal (U) 
Essentia LoFlo : teinte Universal (U) 

CONSERVATION
Conserver dans un endroit frais et sombre (4 - 25°C / 
39.2 - 77.0°F). Tenir éloigné des températures élevées 
et de la lumière directe du soleil. 
(Péremption : 3 ans à partir de la date de fabrication)

CONDITIONNEMENT
Essentia HiFlo
Seringue 3.6g (2.0mL), 20 embouts de mélange 
(Dispensing Tip III) plastique, 1 couvercle de 
protection lumineuse
Essentia LoFlo
Seringue 3.4g (2.0mL), 20 embouts de mélange 
(Dispensing Tip III) plastique, 1 couvercle de 
protection lumineuse
Accessoires
30 embouts de mélange (Dispensing Tip III) 
plastique,  
2 couvercles de protection lumineuse 
30 embouts de mélange (Dispensing Tip III) type 
métal,  
2 couvercles de protection lumineuse

PRECAUTIONS
1. En cas de contact avec la peau ou les tissus oraux, 

retirez immédiatement avec une boulette de coton 
ou une éponge enduite d’alcool. Rincez à l’eau. 
Pour éviter tout contact, une digue en caoutchouc 
et/ou du beurre de cacao peuvent être utilisés pour
isoler le champ opératoire des tissus.

2. En cas de contact avec les yeux, rincer 
immédiatement à l’eau et consulter un médecin.

3. Ne pas ingérer ce matériau. 
4. Ne jamais mélanger avec tout autre produit 

similaire.
5. Pour d’évidentes raisons d’hygiène, les embouts 

de mélange sont à usage unique. Pour prévenir le 
risque de contamination croisée entre patients, 
ne pas réutiliser les embouts de mélange. 
L’embout de mélange ne peut pas être stérilisé ni 
dans un autoclave ni dans une solution chimique. 

6. Un équipement de protection (PPE) tel que gants, 
masques et protection des yeux doit toujours être 
utilisé. Portez des gants en plastique ou en 
caoutchouc pendant l’opération et éviter tout 
contact des couches de résine inhibée par l’air 
pour prévenir tout risque de sensibilité.

7. Protégez vos yeux avec des lunettes de 
protection pendant la photopolymérisation.

8. Au moment du polissage du matériau polymérisé, 
utiliser un collecteur de poussière ou un masque 
pour éviter d’inhaler les résidus de matériau.

9. Eviter toute projection sur les vêtements.
10. En cas de contact avec des zones de la dent non 

concernées ou avec des appareils prothétiques, 
retirer avec un instrument, une éponge ou une 
boulette de coton avant la photopolymérisation.

11. Ne pas utiliser Essentia HiFlo/LoFlo en 
combinaison avec des matériaux contenant de 
l’eugénol : cela pourra gêner leur prise.

12. Ne pas nettoyer excessivement l’embout de 
mélange avec de l’alcool, cela pourrait 
contaminer la pâte. 

13. Respectez la législation locale pour vos déchets.

Certains produits mentionnés dans le présent mode 
d’emploi peuvent être classés comme dangereux 
selon le SGH. Familiarisez-vous avec les fiches de 
données de sécurité disponibles à : http://www.
gceurope.com
Vous pouvez également les obtenir auprès de votre 
distributeur.

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION :
SYSTEME DE DISTRIBUTION MULTI-USAGE : pour 
éviter la contamination croisée entre les patients, ce 
dispositif nécessite une désinfection de niveau 
intermédiaire. Immédiatement après utilisation 
inspectez le dispositif et l’étiquette pour 
détérioration. Jeter le dispositif si endommagé. NE 
PAS IMMERGER. Nettoyer soigneusement le dispositif 
pour prévenir l’assèchement et l’accumulation de 
contaminants. Désinfecter avec un produit de 
contrôle des infections de niveau intermédiaire 
homologué, conformément aux directives 
régionales / nationales.

Dernière révision : 09/2017

Leggere attentamente le  
istruzioni prima dell’uso IT

Essentia® HiFlo
Composito universale fotopolimerizzabile ad elevata 
scorrevolezza
Essentia® LoFlo
Composito universale fotopolimerizzabile a bassa 
scorrevolezza

Per uso esclusivamente professionale nelle 
indicazioni raccomandate.

INDICAZIONI RACCOMANDATE
1. Restauri diretti di cavità di I, II, III, IV e V classe
2. Sottofondo o base
3. Blocco di sottosquadri
4. Sigillante per fessure
5. Sigillante per aree ipersensibili
6. Riparazione di restauri estetici (in)diretti, corone e 

ponti provvisori, margini difettosi se i margini 
sono nello smalto

CONTROINDICAZIONI
Evitare di usare il prodotto su pazienti notoriamente 
affetti da allergie al monomero e al polimero di 
metacrilato.

IMPIEGO
1. Preparazioni (Fig. 1)

1) Tenere la siringa in posizione verticale e 
togliere il cappuccio ruotandolo in senso 
antiorario.

2) Fissare immediatamente la punta di 
erogazione sulla siringa ruotandola in senso 
orario.

3) Applicare il coperchio fotoprotettivo fino al 
momento dell’uso.
Note: Fare attenzione a non serrare 
eccessivamente la punta per evitare di 

danneggiare la filettatura. Per essere certi di 
fissare correttamente la punta, rimuovere tutto 
l’eventuale materiale residuo dalla filettatura.

2. Preparazione della cavità
Pulire il dente con pomice e acqua. Preparare la 
cavità adottando le tecniche consuete. Asciugare 
delicatamente con aria priva di olio. Si 
raccomanda l’uso della diga di gomma per isolare 
il dente preparato ed evitare contaminazioni con 
la saliva, il sangue o il liquido del solco.
Note: Utilizzare idrossido di calcio per 
l’incappucciamento della polpa.

3. Bonding
Per l’adesione allo smalto e/o alla dentina, usare 
un sistema di bonding fotopolimerizzabile quale 
GC G-Premio BOND, GC G-ænial Bond o
GC G-BOND. Seguire le istruzioni del produttore.

4. Posizionamento del composito
1) Togliere il tappo dalla punta di erogazione.

Note: Prima di estrarre il materiale dalla siringa per 
applicarlo nella cavità, verificare quanto segue:
a. La punta di erogazione è stata ben fissata 

sulla siringa.
b. E’ stata tolta tutta l’eventuale aria presente 

nella punta di erogazione. Per eliminare 
l’aria spingere delicatamente in avanti lo 
stantuffo della siringa tenendo la punta 
rivolta verso l’alto finché il materiale arriva al 
foro presente sulla punta (Fig. 2).

2) Avvicinare la punta di erogazione il più 
possibile alla cavità preparata e spingere 
lentamente lo stantuffo della siringa per 
estrarre il materiale. In alternativa, estrarre il 
materiale su un blocchetto di miscelazione e 
trasferirlo nella cavità utilizzando uno 
strumento idoneo.
Note:
a. Se la punta di erogazione è occlusa, 

rimuoverla ed estrarre una piccola quantità 
di materiale direttamente dalla siringa.

b. Ridurre il più possibile l’esposizione alla luce 
naturale in quanto la luce naturale può 
ridurre il tempo di manipolazione.

c. Terminato l’uso, togliere e gettar via 
immediatamente la punta di erogazione, 
quindi richiudere la siringa con il cappuccio.

Suggerimento clinico: Per iniettare il materiale 
efficacemente, sfruttare la tensione superficiale 
del materiale per garantire uniformità sull’intera 
superficie del restauro durante la stratificazione. 
Una volta iniettato tutto il materiale necessario, 
rilasciare la pressione applicata sullo stantuffo e 
allontanare la siringa in direzione perpendicolare 
alla superficie. In questo modo il materiale si 
stacca dalla punta di erogazione garantendo la 
formazione di una superficie liscia sul restauro.

5. Fotopolimerizzazione
Fotopolimerizzare il composito utilizzando una 
lampada per fotopolimerizzazione. Tenere la 
guida del fotopolimerizzatore più vicino possibile 
alla superficie. Rispettare i parametri di Tempo di 
irraggiamento e Profondità efficace di 
indurimento riportati nel grafico che segue.

Prodotto e colore Tempo di 
irraggiamento

10s con potenza erogata 
> 1200mW/cm2

20s con potenza erogata 
> 700mW/cm2

Essentia HiFlo –  
colore Universal (U)

2.0mm

Essentia LoFlo – 
colore Universal (U)

2.0mm

Note:
1. Il materiale dovrebbe essere applicato e 

fotopolimerizzato in più strati. La tabella 
riportata sopra indica lo spessore massimo 
degli strati.

2. Se l’intensità della luce è inferiore a quanto 
indicato, l’indurimento potrebbe risultare 
insufficiente e il materiale potrebbe scolorirsi.

6. Finitura e lucidatura
Rifinire e lucidare secondo le tecniche consuete.

COLORI
Essentia HiFlo: Universal (U)
Essentia LoFlo: Universal (U)

STORAGE
Per una resa ottimale, conservare il prodotto in un 
luogo fresco e buio (4-25°C) (39,2-77,0°F) lontano da 
temperature elevate e dalla luce solare diretta.
(Durata utile: 3 anni dalla data di produzione)

CONFEZIONI
Essentia HiFlo
Siringa da 3,6g (2,0mL), 20 punte di erogazione III in 
plastica, coperchio fotoprotettivo
Essentia LoFlo
Siringa da 3,4g (2,0mL), 20 punte di erogazione III in 
plastica, coperchio fotoprotettivo
Accessories
30 punte di erogazione III in plastica, 2 coperchi 
fotoprotettivi
30 punte di erogazione III ad ago, 2 coperchi 
fotoprotettivi

AVVERTENZE
1. In caso di contatto con il tessuto orale o con la 

cute, rimuovere immediatamente il materiale con 
del cotone o una spugna imbevuta di alcol e 
sciacquare con acqua. Per evitare il contatto si 
può utilizzare una diga di gomma e/o del burro di 
cacao per isolare il campo operatorio dalla cute o 
dal tessuto orale.

2. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare 
immediatamente con acqua e consultare un 
medico.

3. Evitare di ingerire il materiale.
4. Non mischiare con altri prodotti simili.
5. Le punte di erogazione sono monouso. Non 

riutilizzare le punte di erogazione per evitare il 
rischio di contaminazione incrociata tra diversi 
pazienti. Le punte di erogazione non possono 
essere sterilizzate né in autoclave né 
chimicamente.

6. Si dovrebbero sempre indossare dispositivi di 
protezione individuale quali guanti, mascherine e 
occhiali protettivi. Indossare guanti di plastica o 
gomma durante la manipolazione del prodotto in 
modo da evitare il contatto diretto con gli strati di 
resina inibiti all’aria e impedire così una eventuale 
sensibilizzazione.

7. Indossare gli occhiali protettivi durante la fase di 
fotopolimerizzazione.

8. Durante la lucidatura del materiale polimerizzato 
utilizzare un sistema di raccolta della polvere e 
indossare una mascherina protettiva per evitare 
di inalare la polvere di materiale.

9. Evitare di rovesciare il materiale sugli indumenti.
10. In caso di contatto accidentale con aree di denti 

naturali o protesi, rimuovere il prodotto con uno 
strumento, una spugna o del cotone prima di 
fotopolimerizzare.

11. Evitare di usare Essentia HiFlo/LoFlo insieme a 
materiali contenenti eugenolo in quanto 
l’eugenolo potrebbe compromettere 
l’indurimento di Essentia HiFlo/LoFlo.

12. Non usare quantità eccessive di alcol per pulire la 
punta di erogazione poiché ciò potrebbe causare 
un fenomeno di contaminazione della pasta. 

13. Tutti i materiali di scarto devono essere smaltiti 
secondo le normative locali.

Alcuni prodotti citati nelle presenti Istruzioni per 
l’uso potrebbero essere classificati come pericolosi ai 
sensi delle norme GHS. Leggere sempre le schede di 
sicurezza disponibili sul sito: http://www.gceurope.com
Le schede di sicurezza sono inoltre disponibili presso 
il vostro fornitore.

DETERSIONE E DISINFEZIONE:
SISTEMI DI EROGAZIONE MULTIUSO: per evitare la 
contaminazione incrociata tra pazienti, questo 
dispositivo necessita di disinfezione di livello 
intermedio. Immediatamente dopo l’uso, ispezionare 
il dispositivo ed etichettarlo in base al grado di 
deterioramento. Il dispositivo deve essere buttato via 
se risulta danneggiato. NON IMMERGERE. Pulire 
accuratamente il dispositivo per prevenire 
l’essiccazione e l’accumulo di contaminanti. 
Disinfettare con un prodotto per il controllo delle 
infezioni di livello intermedio registrato per uso 
medicale in conformità alle linee guida regionali/
nazionali.

Ultima revisione: 09/2017

Antes de usar, lea detenidamente las  
instrucciones de uso. ES

Essentia® HiFlo
Composite universal fotopolimerizable con alta 
fluidez
Essentia® LoFlo
Composite universal fotopolimerizable con baja 
fluidez

Para uso exclusivo de profesionales de la 
odontología en las aplicaciones recomendadas.

INDICACIONES RECOMENDADAS
1. Restaurador directo para pequeñas cavidades de 

Clases I, II, III, IV y V
2. Liner o base
3. Bloquear zonas retentivas
4. Sellado de fisuras
5. Sellado de zonas hipersensibles
6. Reparación de restauraciones estéticas (in) 

directas, coronas y puentes temporales, defecto 
de los márgenes cuando los márgenes están en el 
esmalte

CONTRAINDICACIONES
Evite el uso de este producto en pacientes con 
alergias conocidas a monómeros y polímeros de 
metacrilato.

PROCEDIMIENTO
1. Preparaciones (Fig. 1)

1) Sostenga la jeringa en posición vertical y retire 
la tapa girando hacia la izquierda.

2) Inmediatamente y firmemente ajuste la punta 
dispensadora en la jeringa girándola hacia la 
derecha.

3) Coloque la tapa protectora de luz hasta su uso.
Nota: Tenga cuidado de no colocar la punta 
dispensadora con demasiada fuerza. Esto 
podría dañar la rosca. A fin de asegurar una 
conexión firme, asegúrese de que la rosca está 
libre de material remanente.

2. Preparación de la cavidad
Limpiar el diente con piedra pómez y agua. 
Prepare la cavidad usando las técnicas estándar. 
Secar, soplando suavemente con aire libre de 
aceite. El dique de goma se recomienda para 
aislar el diente preparado de la contaminación 
con saliva, sangre o fluido del surco.
Nota: Para el recubrimiento de la pulpa, usar 
hidróxido de calcio.

3. Tratamiento del adhesivo
Para la adhesión al esmalte y / o dentina, usar un 
sistema de adhesivo fotopolimerizable como GC 
G-Premio BOND, GC G-ænial Bond, GC G-BOND. 
Siga las instrucciones del fabricante.

4. Colocación del composite
1) Retirar la tapa de la punta dispensadora.

Nota: Antes de dispensar el material de la 
jeringa en la cavidad, asegúrese de comprobar 
lo siguiente.
a. La punta dispensadora está correctamente 

conectada a la jeringa.
b. El aire posible de la punta dispensadora se 

retira suavemente impulsando el émbolo 
de la jeringa con la punta hacia arriba hasta 
que el material llega a la abertura de la 
punta (Fig. 2).

2) Coloque la punta dispensadora lo más cerca 
posible de la cavidad preparada, y empuje 
lentamente el émbolo para dispensar el 
material. Por otra parte, dispense el material en 
un bloque de mezcla y transfiéralo a la cavidad 
con un instrumento adecuado.
Nota:
a. Si está atascado, extraiga la punta 

dispensadora y extraiga una pequeña 
cantidad de material directamente de la 
jeringa.

b. Evite la exposición a la luz ambiental. La luz 
ambiental puede acortar el tiempo de 
manipulación.

c. Después del uso, quite de inmediato y 
deseche la punta dispensadora y cierre bien 
la jeringa con la tapa.

Sugerencia clínica: Con el fin de inyectar 
eficazmente, use la tensión superficial del material 
para garantizar la uniformidad en toda la 
superficie de la restauración durante la 
reconstrucción. Una vez que la cantidad necesaria 
se ha inyectado, liberar la presión sobre el 
émbolo y extraiga la jeringa en una dirección 
perpendicular a la superficie. Esto permitirá que 
el material se separe de la punta dispensadora y 
proporcione una superficie lisa sobre la 
restauración.

5. Fotopolimerizado
Fotopolimerice el composite utilizando una 
lámpara de polimerización. Mantenga la guía de 
luz lo más cerca posible a la superficie. Consulte la 
tabla siguiente de tiempos de irradiación e 
Intensidad de profundidad de fraguado.

Producto / Color Tiempo de Irradiación
10s con salida de 

potencia > 1200mW/cm2

20s con salida de 
potencia > 700mW/cm2

Essentia HiFlo –  
color Universal (U) 

2.0mm

Essentia LoFlo –  
color Universal (U) 

2.0mm

Nota:
1. El material debe colocarse y fotopolimerizarse 

en capas. Para el máximo espesor de capa, por 
favor consulte la tabla de arriba.

2. Baja intensidad de luz puede causar un 
fraguado insuficiente o decoloración del
material.

6. Acabado y Pulido
Acabar y pulir usando técnicas estándar.

COLORES
Essentia HiFlo: color Universal (U) 
Essentia LoFlo: color Universal (U) 

ALMACENAMIENTO
Recomendado para un rendimiento óptimo, 
almacenar en un lugar fresco y oscuro (4-25°C) 
(39.2-77.0°F) protegido de altas temperaturas o luz 
solar directa.
(Caducidad: 3 años desde la fecha de fabricación)

ENVASE
Essentia HiFlo
Jeringa 3.6g (2.0mL), Puntas Dispensadoras III de 
Plástico x20, cubierta protectora de luz x1
Essentia LoFlo
Syringe 3.4g (2.0mL), Puntas Dispensadoras III de 
Plástico x20, cubierta protectora de luz x1
Accesorios
Puntas Dispensadoras III de Plástico x30, cubierta 
protectora de luz x2
Puntas Dispensadoras III de Aguja x30, cubierta 
protectora de luz x2

PRECAUCIÓN
1. En caso de contacto con la mucosa bucal o la piel, 

eliminar inmediatamente con algodón o una 
esponja empapada en alcohol. Enjuagar con 
abundante agua. Para evitar el contacto, un dique 
de goma y / o cocoa butter puede ser usado para 
aislar la piel o los tejidos orales del área de 
operación. 

2. En caso de contacto con los ojos, lávelos 
inmediatamente con agua y busque atención 
médica.

3. Tenga cuidado de no ingerir el material.
4. No mezclar con otros productos similares. 
5. Las puntas dispensadoras son para un solo uso. 

Para evitar la contaminación cruzada entre 
pacientes, no volver a utilizar la punta 
dispensadora. La punta dispensadora no se 
puede esterilizar en autoclave o químicamente. 

6. Siempre debe utilizarse un equipo de protección 
personal (PPE) como guantes, mascarillas y una 
protección adecuada de los ojos. Use guantes de 
goma o de plástico durante el procedimiento 
para evitar el contacto directo con la capa de 
inhibición de la resina con el fin de prevenir 
posibles sensibilidades. 

7. Usar gafas de protección ocular durante la 
polimerización.

8. Para el pulido del material polimerizado, use un 
colector de polvo y usar una mascarilla para evitar 
la inhalación del polvo. 

9. Evite que el material caiga en la ropa. 
10. En caso de contacto con áreas no deseadas de los 

dientes o aparatos de prótesis, elimine con un 
instrumento, una esponja o bolita de algodón 
antes de la fotopolimerización. 

11. No utilice Essentia HiFlo/LoFlo en combinación 
con materiales que contengan eugenol dado que 
el eugenol puede obstaculizar el fraguado de 
Essentia HiFlo/LoFlo. 

12. No usar una cantidad excesiva de alcohol para 
limpiar la punta dispensadora ya que puede 
causar la contaminación de la pasta. 

13. Deseche todos los residuos de acuerdo a las 
normativas locales.

Algunos de los productos mencionados en las 
presentes instrucciones pueden clasificarse como 
peligrosos según GHS. Siempre familiarizarse con las 
hojas de datos de seguridad disponibles en: http://
www.gceurope.com
También se pueden obtener de su proveedor.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:
SISTEMA DE UTILIZACIÓN MULTIUSOS: para evitar la 
contaminación cruzada entre pacientes, este 
dispositivo requiere la desinfección de nivel medio. 
Inmediatamente después de su uso inspeccione el 
dispositivo y la etiqueta para comprobar si está 
dañada. Deseche el dispositivo si está dañado. NO 
SUMERJA. Limpiar bien el dispositivo para prevenir el 
secado y la acumulación de contaminantes. 
Desinfectar con un producto de control de 
infecciones de grado medio registrado según las 
directrices regionales / nacionales.

Última revisión: 09/2017

Antes de usar, lea detenidamente las  
instrucciones de uso. NL

Essentia® HiFlo
Hoog viskeus Universeel lichuithardend composiet

Essentia® LoFlo
Laag viskeus Universeel lichtuithardend composiet

Alleen te gebruiken in de vermelde toepassingen 
door tandheelkundig gekwalificeerden.

VERMELDE TOEPASSINGEN
1. Directe restauratiemateriaal voor Klasse I, II, III, IV 

en V caviteiten
2. Liner of basis
3. Blokken van ondersnijdingen
4. Verzegelen van fissuren
5. Verzegelen van overgevoelige gebieden
6. Reparatie van (in)directe esthetische restauraties, 

tijdelijke kronen en bruggen, defecte randen 
wanneer de randen in het glazuur liggen

CONTRA-INDICATIES
Voorkom gebruik van dit product bij patiënten die 
overgevoelig zijn voor methacrylaat monomeer en 
methacrylaat polymeer.

WERKING
1. Preparaties (Fig. 1)

1) Houd de spuit rechtop en verwijder de dop 
door linksom te draaien. 

2) Bevestig de doseertip nauwkeurig en stevig 
op de spuit door rechtsom te draaien.

3) Plaats het Lichtafschermdopje erop tot 
gebruik.
Opmerking:
Let op dat u de doseertip niet te stevig 
aandraait. Hierdoor kan de schroefdraad 
beschadigd raken.
Zorg dat er geen materiaal op de schroefdraad 
achterblijft om te waarborgen dat de 
doseertip stevig op de spuit blijft zitten.

2. Restauratie van de caviteten
Reinig de tanden met puimsteen en water Bereid 
de caviteit voor met een standaardtechniek. Blaas 
voorzichtig droog met olievrije lucht. Cofferdam 
wordt aanbevolen om de geprepareerde tand te 
isoleren en zo tegen verontreiniging door 
speeksel, bloed en sulcusvloed te beschermen.
Opmerking:Gebruik calciumhydroxide voor een 
pulpaoverkapping.

3. Adhesieve behandeling
Voor hechten aan glazuur en/of dentine, Gebruik 
een lichthardend bondingsysteem zoals GC 
G-Premio BOND, GC G-ænial Bond of GC G-BOND. 
Volg de instructies van de fabrikant.

4. Aanbrengen van Essentia HiFlo/LoFlo
1) Verwijder het beschermdopje van de 

doseertip.
Opmerking: Controleer onderstaande punten 
voordat u materiaal in de caviteit spuit.
a. Doseertip is stevig op de spuit bevestigd.
b. Eventuele lucht die nog in de doseertip kan 

zitten, is verwijderd door de zuiger van de 
spuit zachtjes voorwaarts te duwen met de 
tip omhoog totdat het materiaal de 
opening van de tip bereikt. (Fig. 2).

2) Plaats de doseertip zo dicht mogelijk bij de 
geprepareerde caviteit en duw de zuiger 
langzaam naar het materiaal in de spuit. Een 
andere mogelijkheid is om het materiaal op 
een mengblok te doen en het met een 
geschikt instrument in de caviteit aan te 
brengen.
Opmerking:
a. Als de spuit verstopt zit, verwijder dan de 

doseertip en knijp een kleine hoeveelheid 
materiaal uit te spuit.

b. Beperk blootstelling aan omgevingslicht tot 
een minimum. Omgevingslicht kan de 
verwerkingstijd korter maken.

c. Verwijder de doseertip onmiddellijk na 
gebruik en gooi hem weg. Bevestig de dop 
stevig op de spuit.

Klinische tip: Gebruik de oppervlaktespanning 
van het materiaal om doeltreffend te injecteren 
en de uniformiteit van het volledige 
restauratieoppervlak tijdens de opbouw te 
waarborgen. Zodra de vereiste hoeveelheid 
geïnjecteerd is, haalt u de druk van de zuiger en 
trekt u de spuit terug, terwijl u de spuit loodrecht 
ten opzichte van het oppervlak houdt. Hierdoor 
komt het materiaal los van de doseertip en krijgt 
de restauratie een glad oppervlak.

5. Lichtharding
Belicht Essentia HiFlo/LoFlo met een 
composietlamp. Houd de lichtgeleidingsstaaf zo 
dicht mogelijk bij het oppervlak.
Raadpleeg onderstaande tabel voor de 
belichtingstijd en effectieve uithardingsdiepte.
Belichtingstijd en effectieve uithardingsdiepte 
(ISO 4049)

Product

Effectieve 
uithardingsdiepte 

10 sec. met 
lichtintensiteit > 

1200mW/cm2

20sec. met lichtintensiteit 
> 700mW/cm2

Essentia HiFlo –  
Universele (U) 
kleur

2.0mm

Essentia LoFlo –  
Universele (U) 
kleur

2.0mm

 Opmerking:
1. Het materiaal moet in lagen aangebracht en 

belicht worden. Raadpleeg bovenstaande 
tabel voor de maximale laagdikte.

2. Een lagere lichtintensiteit kan onvoldoende 
uitharding of verkleuring van het materiaal tot 
gevolg hebben.

6. Afwerken en polijsten
Werk af en polijst met standaardtechnieken..

KLEUREN
Essentia HiFlo: Universele (U) kleur
Essentia LoFlo: Universele (U) kleur

OPSLAG
Bewaar op een koele, donkere plaats (4 - 25 °C) 
buiten het bereik van direct zonlicht en hoge 
temperaturen. 
(Houdbaarheid: tot 3 jaar na de productiedatum)

VERPAKKINGEN
Essentia HiFlo
Spuit 3.6g (2.0mL), Doseertip III Plastic x20, 
Lichtafschermdopje x1
Essentia LoFlo
Spuit 3.4g (2.0mL), Doseertip Tip III Plastic x20, 
Lichtafschermdopje x1
Accessoires
Doseertip III Plastic x30, Lichtafschermdopje x2
Doseertip III Needle x30, Lichtafschermdopje x2

LET OP
1. In geval van contact met het mondweefsel of de 

huid, onmiddellijk verwijderen met een 
wattenpropje of sponsje gedrenkt in alcohol. 
Spoelen met water. Om contact te voorkomen, 
kan cofferdam en/of cacaoboter gebruikt worden
om het werkgebied te isoleren van de huid of het 
mondweefsel.

2. In geval van contact met de ogen, onmiddellijk 
spoelen met water en medisch advies inwinnen.

3. Voorkom inslikken van het materiaal.
4. Niet mengen met andere vergelijkbare 

producten.
5. De doseertips zijn uitsluitend bestemd voor 

eenmalig gebruik. Gebruik een doseertip slechts 
eenmaal om kruisbesmetting tussen patiënten 
te voorkomen. Doseertips kunnen niet chemisch 
of in een autoclaaf gesteriliseerd worden.

6. Draag kunststof- of rubberhandschoenen tijdens
de werkzaamheden om direct contact met de 
kunststofinhibitielaag te vermijden en zo 
mogelijke overgevoeligheid te voorkomen.

7. Draag een oogbescherming tijdens het 
belichten.

8. Gebruik een stofafzuigsysteem en draag een 
stofmasker tijdens het polijsten van uitgehard 
materiaal om te voorkomen dat u stof inademt.

9. Mors geen materiaal op uw kleding.
10. In geval van ongewild contact met 

tandgebieden of prothesen, verwijder met een
instrument, sponsje of wattenpropje vóór 
lichtuitharding.

11. Gebruik Essentia HiFlo/LoFlo niet in combinatie 
met materialen die eugenol bevatten, omdat 
eugenol de uitharding van Essentia HiFlo/LoFlo 
nadelig kan beïnvloeden.

12. Veeg de doseertip niet schoon met een grote 
hoeveelheid alcohol, omdat dit de pasta kan 
verontreinigen.

13. Voer al het afval af conform de plaatselijke 
voorschriften.

Sommige producten waarnaar wordt verwezen in 
de huidige gebruiksaanwijzing kunnen worden 
geclassificeerd als gevaarlijk volgens GHS. Maak u 
vertrouwd met de veiligheidsinformatiebladen 
beschikbaar op:
http://www.gceurope.com
Zij kunnen ook worden verkregen bij uw 
leverancier.

REINIGING EN DESINFECTIE:
MULTITOEPASBARE DOSEERSYSTEMEN: Om 
kruisbesmetting tussen patiënten te voorkomen 
dient dit instrument en het label gedesinfecteerd te 
worden. Inspecteer het instrument en het label 
direct na gebruik op beschadigingen. Gebruik het 
instrument niet meer indien beschadigd. NIET 
ONDERDOMPELEN. Reinig het instrument grondig 
om het opdrogen en accumuleren van 
verontreinigingen te voorkomen. Desinfecteer met 
een medisch geregistreerd infectiecontroleproduct 
welke voldoet aan de regionale/nationale richtlijnen.

Last revised: 09/2017

Før anvendelse, læses brugsvejledningen  
grundigt. DA

Essentia® HiFlo
Universal lyshærdende komposit med høj 
flydeevne
Essentia® LoFlo
Universal lyshærdende komposit med lav flydeevne

Må kun benyttes af tandlæger til anbefalede 
indikationer.

ANBEFALEDE INDIKATIONER
1. Direkte restaureringer I Kl. I, II III, IV og V kaviteter
2. Liner eller base
3. Blokering af underskæringer
4. Fissurforsegling
5. Blokering af hypersenstitive områder
6. Reparation af (in) direkte restaureringer, 

midlertidige kroner & broer, defekte margener 
placeret ved emaljen

KONTRAINDIKATION
Undgå at anvende dette produkt på patienter, som 
har kendt allergi overfor methacrylat monomer eller 
methacrylat polymer.

BRUGSANVISNING
1. Præparation (Fig.1)

1) Hold sprøjten lodret og fjern skruehætten 
ved at dreje imod uret.

2) Påsæt sprøjtespidsen på sprøjten ved at dreje 
med uret

3) Monter sprøjtespidshætten indtil sprøjten 
skal anvendes.
Note: Pas på ikke at sætte 
appliceringskanylen for fast. Dette kan 
ødelægge skruegangen.

For at sikre en tæt kontakt er det vigtigt at 
sprøjten holdes fri fra overskydende materiale.

2. Præperation af kaviteten
Rengør tanden med pimpsten og vand. 
Præparer ved anvendelse af standard teknik. 
Tørlæg ved at blæse forsigtigt med oliefri luft. 
Kofferdam anbefales for at isolere den 
præparerede tand fra kontaminering med spyt, 
blod eller sulcusvæske.
Note: ved pulpaoverkapning anvendes 
kalciumhydroxid.

3. Bonding behandling
For at opnå binding til emalje og dentin skal der 
anvendes en lyshærdende adhæsiv som f.eks, 
G-Premio Bond, G-ænial Bond eller G-Bond. Følg 
venligst producentens brugsanvisning.

4. Placering af kompositten
1) Fjern hætten fra sprøjten.

Note: Før materialet dispenseres, sørg for at 
tjekke følgende.
a. Appliceringskanylen sidder fast på 

sprøjten.
b. For at fjerne luft fra sprøjten, trykkes 

sprøjtens stempel forsigtigt ind, indtil 
materialet kommer ud af spidsen (Fig. 2).

2) Placer sprøjtespidsen så tæt på kaviteten som 
muligt. Tryk langsomt stemplet ind for at 
dispensere materialet. Alternativt, tryk 
materialet ud på en blandeblok og overfør 
det derefter til kaviteten med et passende 
instrument.
Note:
a. Ved stoppelse, fjern spidsen og doser 

direkte fra sprøjte.
b. Minimer kontakten med omgivende lys. 

Lys kan forkorte arbejdstid.
c. Efter anvendelse fjernes sprøjtespidsen og 

sprøjten påsættes skruelåg.

Klinisk tip: For optimal applicering, anvendes 
materialets overfladespænding under 
opbygningen for at opretholde en 
ensartethed på hele overfladen af fyldningen. 
Så snart den nødvendige mængde materiale 
er injiceret, tages trykket fra stemplet og 
sprøjten fjernes vinkelret fra overfladen. Dette 
får materialet til at separere fra sprøjtespidsen 
og lægge sig som en jævn overflade.

5. Lyshærdning
Lyshærd komposit med en hærdelampe. Hold 
hærdelampen tæt på materialet. Der henvises til 
følgende skema med hærdetider og effektive 
hærdedybder.
Polymerisationstid og effektiv dybde på 
hærdning (ISO 4049)

Produkt og 
farver

Polymerisationstid 
10s med power output 

> 1200mW/cm2

20s med power output > 
700mW/cm2

Essentia HiFlo –  
Universal (U) 
farve

2.0mm

Essentia LoFlo –  
Universal (U) 
farve

2.0mm

 Note:
1 .  Materialet bør placeres og lyshærdes I lag. For 

maximum lagteknik, se tabellen ovenfor.
2 . For lav lysintensitet kan forårsage uensartet 

polymerisering eller der kan muligvis senere 
forekomme misfarvning af materialet.

6. Konturering og polering
Form og poler ved anvendelse af standard teknik.

FARVER
Essentia HiFlo: Universal (U) farve
Essentia LoFlo: Universal (U) farve

OPBEVARING
For optimal ydeevne anbefales det, at opbevare 
materialet på et koldt og mørkt sted (4-25°C / 
39.2-77.0°F). Undgå høje temperaturer og direkte sollys.
(Holdbarhed : 3 år fra produktionsdato)

PAKNING
Essentia HiFlo
Sprøjte 3.6g (2.0mL), Appliceringstip III Plastik x20, 
Beskyttelseslåg x1
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Essentia LoFlo
Sprøjte 3.4g (2.0mL), AppliceringstipIII Plastik x20, 
Beskyttelseslågx1

Tilbehør
AppliceringstipIII plastik x30, Beskyttelseslåg x2
AppliceringstipIII metalnål x30, Beskyttelseslåg- x2

BEMÆRK 
1. I tilfælde af hudkontakt eller kontakt med oralt 

væv, fjernes materialet med vatpellet eller svamp 
med alkohol. Der skylles grundigt efter med vand. 
for at undgå kontakt, kan kofferdam, eller kakao 
butter bruges for isolation af arbejdsområde og 
oralt væv.

2.  I tilfælde af at materialet kommer i kontakt med 
øjnene, skyl grundigt med vand og søg 
lægehjælp.

3.  Vær opmærksom på at patienten ikke sluger 
materialet.

4.  Bland ikke materialet med andre lignende 
produkter.

5.  Sprøjtespidserne er til engangsbrug. For at undgå 
kryds konsignation mellem patienter, genbrug 
ikke sprøjtespidsen. Sprøjtespidserne kan ikke 
autoklaveres, steriliseres eller renses kemisk.

6.  Personligt beskyttelsesudstyr (PPE) såsom 
handsker, mundbind og øjenbeskyttelses bør 
altid anvendes. Brug handsker under brug af 
materialet for at undgå kontakt med resin, da 
dette kan forårsage allergisk reaktion.

7.  Brug beskyttelses briller under lyshærdning.
8. Ved polering af materialet, brug støvmaske for at 

undgå inhalering af støvpartikler.
9.  Undgå at få material på tøjet.
10. I tilfælde af kontakt på uønsket områder, fjern 

straks med instrument, eller bomulds pellet før 
lyshærdning.

11. Brug ikke G-ænial Flo sammen med eugenol 
holdige materialer, da eugenol kan forhindre 
G-ænial flo i at hærde.

12. Afsprit ikke sprøjtespidsen med alkohol da dette 
kan forårsage ødelæggelser af produktet.

13. Bortskaffelse af rest produkter skal ske I henhold 
til lokale regulativer.  

Nogle produkter omtalt i denne IFU er evt. 
klassificeret som sundhedsfarligt i hht GHS. Læs altid 
bekendt med de arbejdshygiejniske anvisninger som 
findes på:
http://www.gceurope.com
De kan også får hos dit depot

RENGØRING OG DESINFEKTION:
FLERGANGSDOSERING: For at undgå 
krydskontaminering mellem patienter skal dette 
produkt desinficeres (mellem). Umiddelbart efter 
brug inspiceres sprøjten for evt skader. Skal 
bortkastes ved skader. MÅ IKKE LÆGGES I VAND. 
Rengør grundigt sprøjten for at undgå udtørring og 
krydskontaminering. Desinficer på mediumniveau i 
hht anbefalinger for denne type produkt. 

Revideret senest: 09/2017

Läs bruksanvisningen noga  
före användning. SV

Essentia® HiFlo
Universellt ljushärdande komposit med hög 
flytbarhet

Essentia® LoFlo
Universellt ljushärdande komposit med låg 
flytbarhet

Endast för användning av yrkesverksamma inom 
rekommenderade indikationer.

REKOMMENDERADE INDIKATIONER
1. Direkta fyllningar i klass I-, II-, III-, IV- och 

V-kaviteter
2. Liner eller bas
3. Blockering av underskär
4. Fissurförsegling
5. Försegling av hypersensibla områden
6. Reparation av idirekta estetiska restaurationer, 

temporära kron- och brokonstruktioner, defekta 
kantanslutningar i emalj

KONTRAINDIKATIONER
Undvik att använda produkten på patienter med 
känd allergi mot metakrylatmonomerer och 
metakrylatpolymerer.

ANVÄNDNING 
1.  Förberedelser (bild. 1)

1)  Håll sprutan upprätt och avlägsna hättan 
genom att vrida motsols.

2) Fäst genast appliceringsspetsen på sprutan 
och vrid medsols tills den sitter stadigt.

3) Sätt på ljusskyddet och låt det sitta kvar tills 
produkten ska användas.

 Obs! Var försiktig så du inte vrider åt 
appliceringsspetsen för hårt. Det kan skada 
skruvfunktionen. För att anslutningen ska bli 
tät måste du se till att gängorna är fria från 
material.

 
2. Kavitetspreparation
 Rengör tanden med pimpsten och vatten. 

Preparera kaviteten på sedvanligt sätt. Luftblästra 
försiktigt med oljefri luft. Kofferdam 
rekommenderas i syfte att förebygga 
kontamination från saliv, blod och sulcusvätskor. 

 Obs! För pulpaöverkappning används 
kalciumhydroxid.

3. Bonding
 Vid bonding till emalj och/eller dentin används 

ett ljushärdande bondingsystem, till exempel GC 
G-Premio BOND, GC G-ænial Bond eller GC 
G-BOND. Följ tillverkarens anvisningar.

4. Applicering av komposit
1)  Avlägsna skyddet från appliceringsspetsen.
 Obs! Kontrollera noggrant följande före 

applicering av material i kaviteten:
a. Kontrollera att spetsen sitter ordentligt fast 

på sprutan.
b. Avlägsna eventuell luft i appliceringsspetsen. 

Det gör du genom att försiktigt trycka 
sprutkolven framåt. Spetsen ska peka uppåt 
tills materialet når spetsen (bild 2).

2) Håll appliceringsspetsen mot kavitetsbotten, 
tryck försiktigt in kolven och applicera 
materialet. Det går också bra att använda 
blandningsblock och överföra materialet till 
kaviteten med lämpligt instrument.

Obs! 
a. Om inget material kommer ut kan du avlägsna 

appliceringsspetsen och trycka ut en liten 
mängd material direkt från sprutan.

b. Undvik exponering för omgivande ljus. 
Omgivande ljus kan förkorta arbetstiden.

c.  Ta genast bort appliceringsspetsen efter 
användning och kasta den. Förslut sprutan väl 
med hättan.

Kliniskt tips: Utnyttja materialets ytspänning för att 
underlätta appliceringen och för att få ett så jämnt 
skikt som möjligt mot ytan under 
uppbyggnadsfasen. När önskad mängd har 
applicerats släpper du trycket på kolven och drar 
tillbaka sprutan vinkelrätt sett från tandytan. Då 
släpper materialet från appliceringsspetsen och du 
får en jämn och fin yta.

5. Ljushärdning
 Ljushärda kompositen med härdljuslampa. Håll 

ljusledaren så nära ytan som möjligt. 
Polymerisationstid och effektivt härdningsdjup 
framgår av tabellen nedan.

 Ljushärdningstider samt effektivt härddjup (ISO 
4049)

Produkt och färg

Polymerisationstid 
10 sek. med en 
uteffekt på > 

1 200 mW/cm2

20 sek. med en uteffekt 
på > 700 mW/cm2

Essentia HiFlo –  
färg: Universal (U)

2,0 mm

Essentia LoFlo – färg: 
Universal (U)

2,0 mm

 Obs!
1. Materialet ska appliceras och ljushärdas i skikt. 

Följ tabellen ovan för maximal skikttjocklek.
2. Lägre ljusintensitet kan innebära att materialet 

inte härdar ordentligt eller att det missfärgas.

6. Finishering och puts
 Finishera och putsa på sedvanligt sätt.

FÄRGER
Essentia HiFlo: Universal (U)
Essentia LoFlo: Universal (U)

FÖRVARING
För bästa resultat ska materialet förvaras svalt och 
mörkt (4–25 °C) (39,2–77,0 °F). Undvik att utsätta 
materialet för höga temperaturer och direkt solljus.
Hållbarhet: 3 år från tillverkningsdatum.

FÖRPACKNING
Essentia HiFlo
Spruta 3,6 g (2,0 ml), 20 appliceringsspetsar III i plast, 
1 ljusskydd
Essentia LoFlo
Spruta 3,4 g (2,0 ml), 20 appliceringsspetsar III i plast, 
1 ljusskydd
Tillbehör
30 appliceringsspetsar III i plast, 2 ljusskydd
30 appliceringsspetsar III i metall, 2 ljusskydd

VARNING
1.  Vid kontakt med oral vävnad eller hud, avlägsna 

genast med bomull eller svamp indränkt i 
alkohol. Skölj med vatten. För att undvika kontakt 
kan kofferdam och/eller kakaofett användas för 
att isolera arbetsfältet från hud och mjukvävnad.

2.  Vid kontakt med ögonen, skölj genast med vatten 
och remittera till läkare.

3.  Vidta åtgärder så att patienten inte råkar svälja 
material.

4.  Blanda inte med andra liknande produkter.
5.  Appliceringsspetsarna är endast avsedda för 

engångsbruk. För att förhindra korskontamination 
ska appliceringsspetsen inte återanvändas. 
Appliceringsspetsen kan inte steriliseras i autoklav 
eller genom kemisk autoklavering. 

6.  Använd alltid handskar, munskydd och 
skyddsglasögon eller annan personlig 
skyddsutrustning. Använd plast- eller 
latexhandskar under arbetet för att undvika 
direktkontakt med syreinhiberat skikt i syfte att 
förhindra potentiell sensibilitet. 

7.  Använd skyddsglasögon i samband med 
ljushärdning. 

8. Använd salivsug och ansiktsskydd för att undvika 
inandning av damm i samband med polering av 
polymeriserat material.

9.  Undvik att få material på kläderna.
10. Använd instrument, svamp eller bomullspellet för 

att avlägsna materialet i händelse av oavsiktlig 
kontakt med tandytor eller protetiska 
konstruktioner.

11. Använd inte Essentia HiFlo/LoFlo i kombination 
med eugenolhaltiga material eftersom eugenol 
kan förhindra korrekt polymerisation av Essentia 
HiFlo/LoFlo.

12. Använd endast liten mängd alkohol för att torka 
av appliceringsspetsen. Överdrivna mängder kan 
orsaka kontamination av materialet.

13. Avfall kasseras enligt lokala bestämmelser.

Vissa produkter som omnämns i den här 
bruksanvisningen kan eventuellt vara klassade som 
farliga enligt GHS. Läs respektive säkerhetsdatablad 
som finns på:
http://www.gceurope.com
Säkerhetsdatablad tillhandahålls även av din 
leverantör.

RENGÖRING OCH DESINFICERING:
PRODUKTER FÖR FLERGÅNGSANVÄNDNING: 
Produkten måste desinficeras mellan varje patient 
för att undvika korskontamination. Kontrollera 
eventuella skador på produkten och etiketten direkt 
efter användning. Kasta produkten om den är 
skadad. LÄGG INTE PRODUKTEN I VATTEN. Rengör 
produkten noggrant för att förhindra uttorkning och 
ansamling av smittämnen. Desinficera med 
godkända produkter för infektionskontroll enligt 
nationella riktlinjer.

Senaste revidering: 09/2017

Antes de utilizar, leia cuidadosamente as  
instruções de utilização. PT

Essentia® HiFlo
Compósito universal fotopolimerizável con alta 
fluidez

Essentia® LoFlo
Compósito universal fotopolimerizável con baixa 
fluidez

Para utilização exclusiva por um profissional 
segundo as indicações recomendadas.

INDICAÇÕES RECOMENDADAS
1. Restauração directa de cavidades pequenas de 

classe I, II, III, IV e V
2. Liner ou base
3. Retenção da preparação cavitária
4. Selante de fissuras
5. Selar zonas de hipersensibilidade
6. Reparação de restaurações estéticas (in)directas, 

coroas e pontes temporária, margens defeituosas 
quando as margens são de esmalte

CONTRA-INDICAÇÕES
Evite o uso deste produto em pacientes com alergias 
conhecido e monômero e de polímero de metacrilato.

OPERAÇÃO 
1. Preparações (Fig. 1)

1) Com a seringa na vertical, remover a tampa 
rodando no sentido oposto ao dos ponteiros 
do relógio. 

2) Colocar imediatamente e de forma segura a 
ponta aplicadora na seringa rodando no 
sentido dos ponteiros do relógio.

3) Colocar a tampa de protecção contra a luz até 
utilizar.

 Nota: Cuidado para não apertar demasiado a 
ponta aplicadora. Isso danifica a rosca.

 A fim de assegurar uma ligação estanque, 
certifique-se de que os fios estão livres de 
material residual.

 
2. Preparação Cavitária
 Limpe o dente com pasta de pedra pomes e 

água. Preparar a cavidade usando técnicas 
padrão. Seque com um jacto de ar suave isento 
de óleo. Recomenda-se a utilização de um dique 
de borracha para isolar o dente preparado de 
contaminação com saliva, sangue ou fluido 
sulcular.

 Nota: Para a protecção pulpar, use hidróxido de 
cálcio.

3. Tratamento de adesão
 Para ligar ao esmalte e/ou dentina, utilize um 

sistema de adesão fotopolimerizável como GC 
G-Premio BOND, GC G-ænial Bond, GC G-BOND. 
Siga as instruções do fabricante.

4.  Aplicação do compósito
1) Retirar a tampa da ponta aplicadora.
 Nota: Antes de dispensação o material com a 

seringa na cavidade, verificar o seguinte.
a. A ponta aplicadora está bem fixada na 

seringa.
b. Todo o ar que possa estar na ponta 

aplicadora foi removido empurrando 
suavemente o êmbolo da seringa para a 
frente com a ponta virada para cima até o 
material chegar à abertura da ponta (Fig. 2).

2)  Posicionar a ponta aplicadora o mais próximo 
possível da cavidade preparada e empurrar 
lentamente o êmbolo para espremer o 
material. Como alternativa, é possível 
dispensar o material sobre uma placa de 
mistura e transferi-lo para a cavidade com um 
instrumento adequado.

 Nota:
a.  Se estiver bloqueada, retirar a ponta 

dispensadora e espremer uma pequena 
quantidade de material directamente da 
seringa.

b.  Minimizar a exposição à luz ambiente. A luz 
ambiente pode encurtar o tempo de 
manipulação.

c.  Depois de utilizar, remover imediatamente e 
descartar a ponta aplicadora e fechar bem a 
seringa com a tampa.

Sugestão Clínica
Para uma injecção eficaz, utilizar a tensão superficial 
do material para assegurar a uniformidade em toda a 
superfície da restauração durante a reconstrução. 
Depois de injectar a quantidade necessária, soltar a 
pressão sobre o êmbolo e retirar a seringa na 
perpendicular à superfície. Isso permitirá que o 
material se separe da ponta aplicadora e assegura 
uma superfície lisa no topo da restauração.

5. Fotopolimerização
 Fotopolimerizar o compósito com um aparelho 

de fotopolimerização. Manter a guia de luz o mais 
próximo possível da superfície. Consulte o gráfico 
seguinte do Tempo de Irradiação e Profundidade 
de Polimerização Efectiva.

 Tempo de Irradiação e Profundidade de 
Polimerização Efectiva

Producto & Cor

Tempo de irradiação 
10s com saída de 

potência > 1200mW/cm2

20s com saída de 
potência > 700mW/cm2

Essentia HiFlo –  
Universal (U) shade

2.0mm

Essentia LoFlo –  
Universal (U) shade

2.0mm

 Nota:
1. O material deve ser aplicado e 

fotopolimerizado por camadas. Para a 
espessura máxima por camada, consultar a 
tabela acima.

2. Uma intensidade de luz mais baixa pode 
resultar numa polimerização insuficiente ou 
descoloração do material.

6.  Acabamento e Polimento
 Acabar e polir usando as técnicas padronizadas.

TONALIDADE
Essentia HiFlo: Universal (U) shade
Essentia LoFlo: Universal (U) shade

ARMAZENAMENTO
Para um desempenho ótimo, recomenda-se a 
conservar em local fresco e escuro (4 - 25°C / 39,2 - 
77,0°F), protegido de temperaturas altas e da luz 
directa do sol. 
(Prazo de validade: 3 anos a partir da data de fabrico.)

EMBALAGEM
Essentia HiFlo
Seringa: 3.6g (2.0mL), pontas aplicadoras III plástico 
x20, tampas de protecção contra a luz x1
Essentia LoFlo
Seringa 3.4g (2.0mL), pontas aplicadoras III plástico 
x20, tampas de protecção contra a luz x1

Acessórios
Pontas aplicadoras III plástico x30, tampas de 
protecção contra a luz x2
Pontas aplicadoras III agulha),x30, tampas de 
protecção contra a luz x2

CUIDADO
1.  Em caso de contacto com a mucosa oral ou pele, 

retirar imediatamente com algodão ou uma 
esponja embebidos em álcool. Lave com água. 
Para evitar o contacto, pode usar um dique de 
borracha e/ou manteiga de cacau para isolar o 
campo operatório da pele e tecido oral.

2.  Em caso de contacto com os olhos, lave 
imediatamente com água e consulte o médico.

3.  Tome precauções para evitar a ingestão do 
material.

4.  Não misturar com outros produtos semelhantes.
5.  As pontas aplicadoras destinam-se a uma 

utilização única. Para prevenir a contaminação 
cruzada entre pacientes, não reutilizar a ponta 
aplicadora. A ponta aplicadora não pode ser 
esterilizada em autoclave ou quimiclave.

6.  Equipamentos de proteção individual (EPI) tais 
como luvas, máscaras e óculos de segurança 
devem ser sempre utilizados. Utilize luvas de 
plástico ou de borracha durante a operação para 
evitar o contacto directo com camadas de resina 
inibida pelo ar, a fim de evitar uma possível 
reacção de sensibilidade.

7.  Use óculos de protecção durante a 
fotopolimerização.

8.  Ao polir o material polimerizado, use um 
aspirador e uma máscara de protecção para evitar 
a inalação do pó libertado durante o corte.

9.  Evite contaminar o vestuário com o material.
10. Em caso de contacto com áreas do dente não 

previstas ou equipamento prostético, remova 
com um instrumento, esponja ou bola de 
algodão antes da fotopolimerização.

11. Não utilize o Essentia HiFlo/LoFlo em combinação 
com materiais que contenham eugenol, pois o 
eugenol pode impedir a cura do Essentia HiFlo/
LoFlo.

12. Não limpar a ponta aplicadora com excesso de 
álcool, pois isso pode contaminar a pasta. 

13. Eliminar todos os resíduos em conformidade com 
as normas locais.

Alguns produtos referenciados nas presentes 
instruções de utilização podem ser classificados 
como perigosos de acordo com a GHS. Sempre 
familiarize-se com as fichas de informação de 
segurança disponíveis em:
http://www.gceurope.com
Estas também podem ser obtidas através do seu 
distribuidor.

LIMPEZA E DESINFEÇÃO
SISTEMAS DE ENTREGA DE MULTIUSOS: para evitar a 
contaminação cruzada entre pacientes, este 
dispositivo requer desinfeção de nível médio. 
Imediatamente após a utilização inspecionar o 
dispositivo e rótulo para verificar se há deterioração. 
Descartar o dispositivo danificado.
NÃO MERGULHAR. Limpar cuidadosamente o 
dispositivo para evitar a secagem e acumulação de 
contaminantes. Desinfetar com um produto 
certificado para o controle da infeção de nível médio, 
de acordo com as diretrizes regionais/nacionais.

Última revisão: 09/2017

Πριν από την εφαρμογή παρακαλούμε 
ελέγξτε τις οδηγίες χρήσης EL

Essentia® HiFlo
Φωτοπολυμεριζόμενη σύνθετη ρητίνη γενικής 
εφαρμογής υψηλής ρευστότητας

Essentia® LoFlo
Φωτοπολυμεριζόμενη σύνθετη ρητίνη γενικής 
εφαρμογής χαμηλής ρευστότητας

Διατίθεται μόνο για οδοντιατρική χρήση και για τις 
προτεινόμενες ενδείξεις.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
1. Άμεσο αποκαταστατικό υλικό για κοιλότητες 

ομάδας I, II, III, IV και Vης
2. Φύραμα ή βάση
3. Κάλυψη υποσκαφών
4. Κάλυψη οπών και σχισμών
5. Κάλυψη περιοχών με υπερευαισθησία
6. Επιδιόρθωση έμμεσων/άμεσων αισθητικών 

αποκαταστάσεων, προσωρινών στεφανών & 
γεφυρών, ελλειμματικών ορίων όταν τα όρια είναι 
στην αδαμαντίνη

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος σε ασθενείς με 
γνωστή αλλεργία στα μεθακρυλικά μονομερή και 
πολυμερή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1.  Προετοιμασία (Εικ. 1)

1)  Κρατήστε τη σύριγγα με το ρύγχος προς τα 
άνω και αφαιρέστε το καπάκι γυρνώντας το 
αριστερόστροφα.

2)  Εφαρμόστε το δοσομετρικό ρύγχος στη 
σύριγγα γυρνώντας το με ασφάλεια 
δεξιόστροφα.

3) Τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι μέχρι 
τη χρήση.

 Σημείωση: Φροντίστε να μην εφαρμόσετε το 
ρύγχος πάρα πολύ σφιχτά. Αυτό μπορεί να 
προξενήσει βλάβη στις σπείρες του. Για να 
σιγουρευτείτε ότι υπάρχει στενή σύνδεση 
βεβαιωθείτε ότι οι σπείρες είναι ελεύθερες από 
υπολειπόμενο υλικό.

 
2.  Προετοιμασία κοιλότητας
 Καθαρίστε το δόντι με πάστα και νερό. 

Läs bruksanvisningen noga före  
användning. NO

Essentia® HiFlo
Universal lysherdende kompositt med høy flyteevne

Essentia® LoFlo
Universal lysherdende kompositt med lav flyteevne 
Skal kun benyttes av tannleger ved anbefalte indikasjoner.

ANBEFALTE INDIKASJONER
1. Direkte fyllinger for Klasse I-, II-, III- og V-kaviteter 
2. Liner eller base
3. Blokkering av undersnitt
4. Fissurforsegling 
5. Isolering av hypersensitive områder
6. Reparasjon av (in)direkte estetiske restaurasjoner, 

temporære kroner & broer, defekte 
kanttilslutninger i emaljen

KONTRAINDIKASJONER
Unngå å bruke produkter på pasienter med kjent 
allergi mot metakrylatmonomerer och 
metakrylatpolymerer.

BRUKSANVISNING
1. Forberedelser (Fig. 1)

1. Hold sprøyten loddrett og fjern skruehetten 
ved å vri mot klokka.

2. Sett sprøytespissen på sprøyten ved å vri med 
kolokka.

3. Montér sprøytespisshetten innen sprøyten skal 
brukes.

 NB : Pass på ikke å sette appliseringskanylen 
for fast. Dette kan ødelegge gjengene. For å 
sikre en tett kontakt er det viktigt at 
sprøytespissen holdes fri for materialrester.

 
2.  Kavitetspreparering
 Rengjør tannen med pimpesten og vann. 

Preparer ved bruk av standard teknikk. Tørrlegg 
ved å blåse forsiktig med oljefri luft. Kofferdam 
anbefales for å isolere den preparerte tannen fra 
kontaminering med spytt, blod eller sulcus veske. 

 Noter: Ved pulpaoverkapping bruk 
kalciumhydroxid.

3.  Bonding 
 Ved bonding til emalje og/eller dentin brukes et 

lysherdende bondingsystem, eksempelvis GC 
G-Premio BOND, GC G-ænial Bond eller GC 
G-BOND. Følg produsentens bruksanvisning .

4. Applisering av kompositt
1. Fjern hetten fra sprøyten.
 NB: Før materialet appliseres, sørg for å sjekke 

følgende:
a. Appliseringskanylen sitter fast på sprøyten.
b. For å fjerne luft fra sprøyten, trykk sprøytens 

stempel forsiktigt inn, inntil materialet 
kommer ut av spissen (Fig. 2).

2. Plassér sprøytespissen så tett på kaviteten som 
mulig, og langsomt inn for å injiserer 
materialet. Alternativt: Trykk materialet ut på 
en blandeblokk og overfør det deretter til 
kaviteten med et passende instrument. 

 Noter :
a. Hvis materialet ikke kommer ut av 

sprøytespissen, fjern spissen og dosér 
direkte fra sprøyten.

b. Minimér kontakten med omgivende lys. Lys 
kan forkorte arbeidstid.

c. Etter bruk fjern sprøytespissen og sett på 
skrulokk.

Kliniske hint
For å kunne injiserer effektivt, benytt materialets 
overflatespenning under oppbyggingen for å 
opprettholde en jevn overflate på hele fyllingen. 
Straks nødvendig mengde materiale er injisert, ta 
bort trykket fra stempelet og fjern sprøyten 
vinkelrett fra overflaten. Dette får materialet til å 
slippe fra sprøytespissen og legge seg som en jevn 
overflate på restaureringen.

5.  Lysherding
 Lysherd kompositten med en herdelampe. Hold 

herdelampen tett på materialet. Se følgende 
tabell med herdetider og effektive herdedybder.

Produkt og farge

Polymeriseringstid 
10 sek. med en uteffekt 

på > 1 200 mW/cm2

20 sek. med en 
uteffekt på > 700 mW/

cm2

Essentia HiFlo – 
farge: Universal (U)

2,0 mm

Essentia LoFlo – 
farge: Universal (U)

2,0 mm

OBS :
1. Materialet bør plasseres og lysherdes I lag. For 

beste lagteknikk, se tabellen ovenfor.
2. Lav lysintensitet kan forårsake forskjellig 

polymerisasjon av materialet, eller mulig 
senere misfarging av materialet.

6. Konturering og polering.
 Form og poler ved hjelp av standard teknikk

FARGER
Essentia HiFlo: Universal (U)
Essentia LoFlo: Universal (U)

OPPBEVARING
Oppbevares på et kaldt og mørkt sted (4 - 25°C / 39,2 - 
77,0°F) Holdes vekk fra høy temperatur og direkte sollys
(Holdbarhet : 3 år fra produksjonsdato )

PAKNING
Essentia HiFlo
Sprøyte 3,6g (2,0ml ), 20 appliseringsspisser III i plast, 
1 beskyttelseshette mot lys

Essentia LoFlo
Sprøyte 3,4g (2,0ml ), 20 appliseringsspisser III i plast, 
1 beskyttelseshette mot lys

Tillbehör
30 appliseringsspisser III i plast, 2 beskyttelseshetter 
mot lys 
30 appliseringsspisser III i metall, 2 beskyttelseshetter 
mot lys 

MERK
1. I tilfelle hudkontakt eller kontakt med oralt vev: 

fjern materialet med vattpellet eller svamp med 
alkohol. Skyll grundigt etter med vann. For å unngå 
ufrivillig kontakt, kan kofferdam eller kakaosmør 
brukes for isolasjon av arbeidsområdet og oralt vev.

2. I tilfelle materialet kommer i kontakt med øynene, 
skyll grundig med vann og søk legehjelp.

3. Pass på at pasienten ikke svelger materialet.
4. Bland ikke materialet med andre lignende produkter.
5. Sprøytespissene er til engangsbruk. Gjenbruk ikke 

sprøytespissen for å unngå krysskontaminasjon 
mellom pasienter. Sprøytespissene kan ikke 
autoklaveres, steriliseres eller renses kjemisk.

6. Bruk alltid hansker, munnbind og 
beskyttelsesbriller eller annen personlig 
beskyttelsesinnretning. Bruk engangshansker 
under bruk av materialet for å unngå kontakt med 
resin, da dette kan forårsake allergisk reaksjon.

7. Bruk beskyttelses briller under lysherdning.
8. Ved polering av materialet, bruk munnbind for å 

unngå inhalering av støvpartikler.
9. Unngå å få materiale på tøyet.
10. I tilfelle kontakt på uønskede områder, fjern 

materialet straks med instrument eller 
bomullspellet før lysherdning.

11. Bruk ikke materialet sammen med 
eugenolholdige materialer, da eugenol kan 
forhindre materialet i å herde.

12. Rengjør ikke sprøytespissen med alkohol da dette 
kan ødelegge produktet.

13. Avfallshåndtering av restprodukter skal skje i 
henhold til lokale regulativer.

Noen av produktene som presenteres i de 
foreliggende bruksanvisninger kan være klassifisert 
som farlige i henhold til GHS.
Vær alltid oppdatert på de respektive HMS-
databladene som du finner på:
http://www.gceurope.com 
HMS-databladene kan du også få hos din leverandør.

RENGJØRING OG DESINFEKSJON 
PRODUKTER BEREGNET TIL FLERGANGSBRUK: For å 
unngå kryssinfeksjon skal skal alle enheter som 
inngår i denne pakken desinfiseres mellom hver 
pasient.  
Straks etter desinfeksjon skal enhetene og etikettene 
manuelt inspiseres for å se om de er forringet. Hvis 
skadet, kastes enheten. 
SKAL IKKE SENKES NED I VANN/
DESINFEKSJONSVÆSKE: Bare gjør enheten grundig 
ren for å forebygge uttørring og forurensning. 
Desinfiser med godkjente smittevernprodukt iht. 
Nasjonale retningslinjer.

Sist revidert: 09/2017

Lue ohjeet huolellisesti  
ennen käyttöä. FI

Essentia® HiFlo 
Universaali valokovetteinen korkean juoksevuuden 
yhdistelmämuovi

Essentia® LoFlo 
Universaali valokovetteinen matalan juoksevuuden 
yhdistelmämuovi

Ainoastaan hammashuollon ammattilaisten 
käyttöön suositelluissa käyttöindikaatioissa.

SUOSITELLUT INDIKAATIOT
1.  Luokan I, II, III, IV ja V kaviteettien suorat täytteet
2.  Eriste tai pohjamateriaali
3.  Allemenojen eliminoiminen
4.  Fissuuran pinnoittaminen
5.  Yliherkkien alueiden pinnoittaminen
6.  Suorien (ja epäsuorien) esteettisten töiden, 

väliaikaisten kruunujen ja siltojen ja kiilteeseen 
rajoittuvien vaurioituneiden reunojen 
korjaaminen.

KONTRAINDIKAATIOT
Vältä valmisteen käyttöä potilailla, joiden tiedetään 
olevan allergisia metakrylaattimonomeerille ja 
metakrylaattipolymeereille. 

Käyttöohje
1.  Valmistelut (kuvio 1)

1)  Pitele ruiskua pystysuorassa asennossa ja irrota 
korkki kiertämällä vastapäivään.

2) Kiinnitä annostelukärki reippaasti ja tukevasti 
ruiskuun kiertämällä myötäpäivään.

3)  Aseta valosuoja paikoilleen siihen asti, kunnes 
aloitat työn.

 Huom.
 Varo kiinnittämästä annostelukärkeä liian 

tiukkaan. Se voi vahingoittaa kierteitä. Tarkista, 
että uriin ei ole jäänyt materiaalin rippeitä, 
jotta liitos on varmasti tiivis.

2.  Kaviteetin preparointi
 Puhdista hammas hohkakivellä ja vedellä. 

Preparoi kaviteetti tavanomaisin menetelmin. 
Kuivaa puustaamalla varovasti öljyttömällä ilmalla. 
Preparoitu hammas on hyvä eristää 
ympäristöstään kofferdamin avulla, jotta siihen ei 
pääse sylkeä, verta tai ientaskunestettä. 

 Huom.
 Käytä kalsiumhydroksidia pulpan kattamiseen.

3.  Sidostus
 Käytä valokovetettavaa sidostusmenetelmää 

(esim. GC G-Premio BOND, GC G-ænial Bond tai 
GC G-BOND) sidostaessasi kiilteeseen ja/tai 
dentiiniin. Noudata valmistajan ohjeita.

4.  Yhdistelmämuovin annostelu
1)  Poista annostelukärjen suojus.
 Huom.
 Ennen kuin annostelet materiaalia kaviteettiin, 

tarkista seuraavat seikat.
a.  Annostelukärki on varmasti kiinni ruiskussa.
b. Olet poistanut ilmakuplat annostelukärjestä 

painamalla mäntää varovasti kärki alaspäin 
niin, että materiaali saavuttaa kärjen 
avoimen pään (kuvio 2).

2) Aseta annostelukärki mahdollisimman lähelle 
preparoitua kaviteettia ja työnnä mäntää 
hitaasti annostellaksesi materiaalia kaviteettiin. 
Vaihtoehtoisesti voit annostella materiaalia 
sekoituslehtiölle ja viedä sen kaviteettiin 
sopivan instrumentin avulla. 
Huom.
a.  Jos syntyy tukos, irrota annostelukärki ja 

ruiskuta pieni määrä materiaalia suoraan 
ruiskusta ulos.

b.  Varo materiaalin altistumista ympäristön 
valolle. Valo voi lyhentää materiaalin 
työstöaikaa.

c. Poista ja hävitä annostelukärki välittömästi 
käytön jälkeen. Sulje ruiskun korkki tiiviisti.

Vinkki kliiniseen työhön
Jotta annostelu olisi tehokasta, käytä materiaalin 
pintajännitystä hyväksesi ja varmista, että täytteen 
pinta on kauttaaltaan yhteneväinen. Kun tarvittava 
määrä on annosteltu, vapauta mäntä ja loitonna 
ruiskua kohtisuorassa asennossa pintaan nähden. 
Näin materiaali irtoaa annostelukärjestä ja täytteen 
pinta jää sileäksi. 

5.  Valokovetus
 Valokoveta yhdistelmämuovi 

valokovetuslaitteella. Pidä valon johdin 
mahdollisimman lähellä pintaa. Tarkista 
kovetusaika ja kovetussyvyys alla olevasta 
taulukosta.

Tuote ja väri Kovetusaika
10 s, kun nettoteho on > 

1200 mW/cm2

20 s, kun nettoteho on > 
700 mW/cm2

Essentia HiFlo –  
väri Universal (U)

2,0 mm

Essentia LoFlo –  
väri Universal (U)

2,0 mm

 Huom.
1.  Materiaali annostellaan ja valokovetetaan 

kerroksittain. Kerroksen enimmäispaksuus 
löytyy yllä olevasta taulukosta.

2.  Valon matalampi intensiteetti voi johtaa 
riittämättömään kovettumiseen tai materiaalin 
värjäytymiseen.

7.  Viimeistely ja kiillotus
Viimeistele ja kiillota tavanomaisin menetelmin. 

VÄRIT
Essentia HiFlo – väri Universal (U)
Essentia LoFlo – väri Universal (U)

SÄILYTYS
Käyttövarmuuden takaamiseksi suosittelemme 
säilytystä viileässä ja pimeässä paikassa (4–25°C / 
39,2–77,0°F). Suojaa korkeilta lämpötiloilta ja suoralta 
auringonvalolta.
(Säilyvyysaika: 3 vuotta valmistuspäivämäärästä)

PAKKAUKSET
Essentia HiFlo
Ruisku 3,6 g (2,0 ml), 20 annostelukärkeä (III) 
(muovikärki), 1 valolta suojaava tulppa
Essentia LoFlo
Ruisku 3,4 g (2,0 ml), 20 annostelukärkeä (III) 
(muovikärki), 1 valolta suojaava tulppa

Lisätarvikkeet
30 annostelukärkeä (III) (muovikärki), 2 valolta 
suojaavaa tulppaa
30 annostelukärkeä (III) (neulakärki), 2 valolta 
suojaavaa tulppaa

VAROITUKSET
1.  Jos ainetta pääsee suun alueen kudoksiin tai 

iholle, poista se välittömästi alkoholiin kastetulla 
sienellä tai vanutupolla. Huuhtele vedellä. 
Kosketuksen välttämiseksi käsiteltävä alue 
voidaan eristää ihosta ja suun alueen kudoksista 
kofferdamilla ja/tai kaakaovoilla.

2.  Jos tuotetta pääsee silmiin, huuhtele välittömästi 
vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon. 

3.  Vältä aineen joutumista nieluun.
4.  Älä sekoita muiden samankaltaisten tuotteiden 

kanssa.
5.  Annostelukärjet ovat kertakäyttöisiä. Jotta 

potilaiden välillä ei tapahtuisi ristikontaminaatiota, 
kärkiä ei saa käyttää uudelleen. Annostelukärkiä ei 
voi steriloida höyry- tai kaasuautoklaavissa.

6.  Käytä aina henkilökohtaista suojavarustusta, 
kuten käsineitä, kasvosuojaa ja suojalaseja. Käytä 
muovi- tai kumihansikkaita hoitotoimenpiteen 
aikana välttääksesi suoraa kosketusta pehmeisiin 
resiinikerroksiin ja mahdollista herkistymistä.

7.  Käytä suojalaseja valokovetuksen aikana.
8. Kun kiillotat polymerisoitunutta materiaalia, käytä 

pölynkerääjää ja pölysuojainta, jotta pölyä ei 
pääse hengitysteihin.

9. Vältä aineen joutumista vaatteille.
10. Jos ainetta joutuu vahingossa hampaaseen tai 

proteesiin, se poistetaan sienellä, vanutupolla tai 
instrumentilla ennen valokovetusta.

11. Älä käytä Essentia HiFlo/LoFlo -tuotetta yhdessä 
eugenolia sisältävien valmisteiden kanssa, sillä 
eugenoli voi estää tuotetta kovettumasta kunnolla.

12. Älä käytä ylen määrin alkoholia annostelukärjen 
pyyhkimiseen, koska se voi kontaminoida pastan.

13. Hävitä jätteet paikallisten säännösten mukaisesti.

Jotkin tässä käyttöohjeessa mainitut tuotteet 
saatetaan GHS-järjestelmässä luokitella vaarallisiksi 
aineiksi.  
Lue aina käyttöturvallisuustiedotteet osoitteessa
http://www.gceurope.com
Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa myös 
tuotteen toimittajalta.

PUHDISTAMINEN JA DESIFIOINTI:
UUDELLEENKÄYTETTÄVÄT 
ANNOSTELUJÄRJESTELMÄT: Välineet on desinfioitava 
keskitason vaatimuksia noudattaen, jotta vältytään 
ristikontaminaatiolta potilaiden välillä. Tarkista 
välineet ja etiketit vaurioiden varalta heti käytön 
jälkeen. Vahingoittuneet välineet on hävitettävä.
ÄLÄ UPOTA. Puhdista välineet huolellisesti 
ehkäistäksesi kuivumista ja kontaminaation 
aiheuttajien kertymistä välineisiin.
Desinfioi terveydenhuollon tarpeisiin rekisteröidyn ja 
keskitason vaatimukset täyttävän infektioita torjuvan 
tuotteen avulla paikallisten/kansallisten ohjeiden 
mukaisesti.

Viimeisin päivitys: 09/2017

Προετοιμάστε την κοιλότητα με τις βασικές 
τεχνικές. Στεγνώστε με καθαρό ρεύμα αέρα. 
Συστήνεται η χρήση ελαστικού απομονωτήρα για 
την απομόνωση του προετοιμασμένου δοντιού 
από την επιμόλυνση με σάλιο, αίμα ή υγρό της 
ουλοδοντικής σχισμής.

 Σημείωση: Για την άμεση κάλυψη του πολφού, 
χρησιμοποιήστε υδροξείδιο του ασβεστίου.

3.  Διαδικασία συγκόλλησης
 Για τη συγκόλληση στην αδαμαντίνη και/ή την 

οδοντίνη, χρησιμοποιήστε ένα συγκολλητικό 
σύστημα όπως το GC G-Premio BOND, GC 
G-ænial Bond ή το GC G-BOND. Ακολουθείστε τις 
οδηγίες του κατασκευαστή.

4.  Τοποθέτηση της σύνθετης ρητίνης
1)  Αφαιρέστε το καπάκι από το δοσομετρικό 

ρύγχος.
 Σημείωση: Πριν από τη δοσομέτρηση του 

υλικού στην κοιλότητα, βεβαιωθείτε ότι 
ελέγξατε τα ακόλουθα:
α. Το δοσομετρικό ρύγχος έχει τοποθετηθεί με 

ασφάλεια στη σύριγγα.
β.  Ο αέρας αφαιρείται από το δοσομετρικό 

ρύγχος πιέζοντας το έμβολο της σύριγγας 
με το ρύγχος να δείχνει προς τα άνω μέχρι 
που το υλικό να φτάσει στο άκρο του 
ρύγχους (Εικ. 2).

2 Τοποθετήστε το ρύγχος δοσομέτρησης όσο το 
δυνατόν πιο κοντά στην προετοιμασμένη 
κοιλότητα και πιέστε αργά το έμβολο για την 
εξώθηση του υλικού. Εναλλακτικά, 
δοσομετρήστε το υλικό πάνω σε ένα μπλοκ 
ανάμειξης και μεταφέρετέ το στην κοιλότητα 
με κατάλληλο εργαλείο.

Σημειώσεις:
α.  Αν στομώσει η σύριγγα, αφαιρέστε το ρύγχος 

δοσομέτρησης και εξωθήστε μικρή ποσότητα 
υλικού απευθείας από τη σύριγγα.

β.  Μειώστε την έκθεση στο περιβάλλοντα φωτισμό. 
Ο περιβάλλον φωτισμός μπορεί να μειώσει το 
χρόνο εργασίας. Μετά τη χρήση αφαιρέστε 
αμέσως και απορρίψτε το ρύγχος δοσομέτρησης 
και κλείστε τη σύριγγα με το καπάκι.

Κλινική σημείωση: Για τη σωστή 
έγχυση χρησιμοποιήστε την επιφανειακή τάση του 
υλικού για να βεβαιωθείτε για την ομοιομορφία 
εξώθησης σε ολόκληρη την επιφάνεια της 
αποκατάστασης κατά τη διάρκεια της ανασύστασης. 
Όταν έχει εξωθηθεί η απαιτούμενη ποσότητα, 
μειώστε την πίεση στη σκανδάλη και στρέψτε τη 
σύριγγα κάθετα προς το οριζόντιο επίπεδο. Αυτή η 
κίνηση επιτρέπει στο υλικό να διαχωριστεί από το 
ρύγχος εξώθησης και προσφέρει μία ομαλή 
επιφάνεια στην αποκατάσταση.

5. Φωτοπολυμερισμός
 Φωτοπολυμερίστε τη σύνθετη ρητίνη με συσκευή 

φωτοπολυμερισμού. Κρατήστε το ακρορύγχιο της 
συσκευής όσο το δυνατόν πιο κοντά στην 
επιφάνεια. Αναφερθείτε στον ακόλουθο πίνακα 
για το Χρόνο Πολυμερισμού και το 
αποτελεσματικό Βάθος Πολυμερισμού.

Προϊόν & 
Απόχρωση

Χρόνος πολυμερισμού 
10s με ένταση 

εκπομπής > 1200mW/
cm2

20s με ένταση εκπομπής 
> 700mW/cm2

Essentia HiFlo –  
Απόχρωση 
Universal (U)

2.0mm

Essentia LoFlo –  
Απόχρωση 
Universal (U)

2.0mm

Σημειώσεις:
1. Το υλικό πρέπει να τοποθετηθεί και 

φωτοπολυμεριστεί σε στρώματα. Για μέγιστο 
πάχος στρώματος, παρακαλούμε αναφερθείτε 
στον παραπάνω πίνακα.

2. Χαμηλότερη ένταση εκπομπής μπορεί να 
προκαλέσει ανεπαρκή φωτοπολυμερισμό ή 
αποχρωματισμό του υλικού.

6. Λείανση και Στίλβωση
 Λειάνετε και στιλβώστε σύμφωνα με τις βασικές 

τεχνικές.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
Essentia HiFlo: Απόχρωση Universal (U) 
Essentia LoFlo: Απόχρωση Universal (U) 

ΦΥΛΑΞΗ
Για άριστη απόδοση, συστήνεται η φύλαξη του 
υλικού σε δροσερό και σκοτεινό μέρος (4-25°C) 
(39.2-77.0°F) μακριά από υψηλή θερμοκρασία και 
άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.
(Διάρκεια ζωής:3 χρόνια από την ημερομηνία 
παραγωγής)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
EssentiaHiFlo
Σύριγγα 3.6g (2.0mL), Πλαστικά δοσομετρικά ρύγχη 
(III) x20, Προστατευτικό πλαίσιο x1
EssentiaLoFlo
Σύριγγα 3.4g (2.0mL), Πλαστικά δοσομετρικά ρύγχη 
(III) x20, Προστατευτικό πλαίσιο x1
Βοηθητικός εξοπλισμός
Πλαστικά δοσομετρικά ρύγχη (III) x30, 
Προστατευτικό πλαίσιο x2
Δοσομετρικά ρύγχη τύπου βελόνας (III) x30, 
Προστατευτικό πλαίσιο x2

ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Σε περίπτωση επαφής του υλικού με τους 

μαλθακούς ιστούς ή το δέρμα, αφαιρέστε το 
αμέσως με βαμβάκι ή γάζα εμποτισμένη σε 
οινόπνευμα. Ξεπλύνετε με νερό. Για να αποφύγετε 
την επαφή, χρησιμοποιήστε ελαστικό 
απομονωτήρα και/ή βαζελίνη για να 
απομονώσετε το πεδίο λειτουργίας από το δέρμα 
ή τους ιστούς.

2. Σε περίπτωση επαφής του υλικού με τα μάτια, 
ξεπλύνετε αμέσως με νερό και αναζητείστε 
ιατρική συμβουλή.

3.  Αποφύγετε την κατάποση του υλικού.
4.  Μην το αναμίξετε με άλλα παρόμοια προϊόντα.
5. Τα δοσομετρικά ρύγχη είναι μόνο μίας χρήσης. Για 

να αποφύγετε τη διασταυρούμενη επιμόλυνση 
μεταξύ των ασθενών, μην επαναχρησιμοποιείτε 
το δοσομετρικό ρύγχος. Το δοσομετρικό ρύγχος 
δεν μπορεί να αποστειρωθεί σε αυτόκαυστο ή 
κλίβανο ξηράς θερμότητας. 

6. Πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται Προσωπικός 
Εξοπλισμός Ασφαλείας (ΠΕΑ) όπως γάντια, μάσκα 
και προστατευτικά γυαλιά. Φορέστε πλαστικά ή 
ελαστικά γάντια κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
για να αποφύγετε την άμεση επαφή του υλικού με 
τα στρώματα αναστολής πολυμερισμού, προς 
αποφυγή πιθανής ευαισθησίας. 

7.  Φορέστε προστατευτικά γυαλιά κατά τη διάρκεια 
του φωτοπολυμερισμού. 

8. Κατά τη λείανση του πολυμερισμένου υλικού 
χρησιμοποιήστε αναρρόφηση και φορέστε μάσκα 
προστασίας προς αποφυγή εισπνοής της σκόνης 
αποκοπής.

9. Αποφύγετε τη ρίψη του υλικού στα ρούχα.
10. Σε περίπτωση επαφής του υλικού με περιοχές του 

δοντιού ή προσθετικές εργασίες που δεν ζητείται, 
αφαιρέστε το πριν από τον φωτοπολυμερισμό με 
ένα εργαλείο, σπόγγο ή βύσμα βάμβακος.

11. Μην χρησιμοποιείτε το υλικό Essentia HiFlo/LoFlo 
σε συνδυασμό με προϊόντα που περιέχουν 
ευγενόλη, καθώς η ευγενόλη μπορεί να εμποδίσει 
τον πολυμερισμό του υλικού EssentiaHiFlo/LoFlo.

12. Μην σκουπίσετε το δοσομετρικό ρύγχος με 
υπερβολική ποσότητα οινοπνεύματος καθώς 
αυτό μπορεί να προκαλέσει επιμόλυνση της 
πάστας.

13. Απορρίψτε τα υπολείμματα σύμφωνα με τους 
τοπικούς κανονισμούς.

Κάποια προϊόντα που αναφέρονται στις παρούσες 
Οδηγίες Χρήσης μπορεί να ταξινομηθούν ως 
επικίνδυνα σύμφωνα με το GHS. Απαιτείται πάντα 
εξοικείωση με τις οδηγίες ασφαλείας που διατίθενται 
στη σελίδα: http://www.gceurope.com
Μπορούν ακόμα να ληφθούν από τον προμηθευτή σας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ:
Συστήματα πολλαπλών χρήσεων: για να αποφύγετε 
τη διασταυρούμενη επιμόλυνση μεταξύ των 
ασθενών η συσκευή αυτή απαιτεί μέσου επιπέδου 
απολύμανση. Αμέσως μετά τη χρήση ελέγξτε τη 
συσκευή και την ετικέτα της για τυχόν φθορές. 
Απορρίψτε τη συσκευή αν καταστραφεί. ΜΗΝ ΤΗΝ 
ΕΜΒΥΘΙΖΕΤΕ. Καθαρίστε την προσεχτικά ώστε να 
αποφευχθεί το στέγνωμα και η συσσώρευση 
υπολειμμάτων. Απολυμάνετε με ένα μεσαίου 
επιπέδου απολυμαντικό νοσοκομειακής χρήσης 
σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς κανονισμούς.

Τελευταία αναθεώρηση: 09/2017




