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Gebrauchsinformation DE

Definition
GI-MASK Universal Separator ist ein Trennmittel 
für additions- und kondensationsvernetzende 
Silikone im Dentallabor.

Materialtyp 
Lösung von Fluorcarbonharzen in Isohexan.

Anwendungsgebiet
GI-MASK Universal Separator ist für die einfache 
Entfernung der Zahnfleischmaske aus dem Sili-
konschlüssel oder der Silikonabformung vorge-
sehen.

Wichtig
Immer mit Handschuhen arbeiten.

Gegenanzeigen
Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine be-
kannt.

Anwendung
1. Applikationsbereich des Silikonschlüssels 

oder der Silikonabformung mit GI-MASK Uni-
versal Separator gleichmäßig besprühen, da-
bei für gute Lüftung sorgen.

2. An der Luft mindestens 5 min trocknen.
3. GI-MASK Material gemäß Gebrauchsinfor-

mation anwenden.
4. Sobald das GI-MASK Material abgebunden ist, 

Silikonschlüssel oder Silikonabformung sorg-
fältig ablösen.

Haltbarkeit und Lagerung
GI-MASK Universal Separator erfüllt den vorgese-
henen Zweck mindestens bis zum Verfalldatum, 
das auf den Behältnissen aufgeführt ist.
Lagerung in gut verschlossenen Behältnissen bei 
15 – 23 °C / 59 – 73 °F und 50 % relativer Luftfeuch-
tigkeit.

Markierung
Das Verfalldatum und die  Nummer sind auf 
den Behältnissen ersichtlich.

Hinweis
Enthält Hexan – Isomerengemisch, Isopropylace-
tat

GHS02 GHS07 GHS09

Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwär-

mung bersten.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit  

verursachen.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristi-

ger Wirkung.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P261 Aerosol nicht einatmen.
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, of-

fenen Flammen sowie anderen Zündquel-
lenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung /  
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einho-
len / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Herausgabe dieser Gebrauchsinformation
08-2018

Instructions for use EN

Definition
GI-MASK Universal Separator is a separating liq-
uid for addition- and condensation type silicones 
in dental laboratories.

Type of material 
Solution of fluorocarbon resins in isohexane.

Indication
GI-MASK Universal Separator is applied for easy 
removal of the gingival mask from the matrix im-
pression or the silicone matrix material.

Important
Always wear gloves.

Contra-indications
Provided that the product is used as directed, 
there are no known contra-indications.

Application
1. Spray whole surface of the matrix impression 

or the silicone matrix material evenly with GI-
MASK Universal Separator. Care about good 
ventilation

2.  Air dry for at least 5 minutes.
3.  Use the GI-MASK material as directed
4.  As soon as the GI-MASK material has set, re-

move carefully matrix impression or the silico-
ne matrix material.

Shelf life and storage
Recommended storage conditions of GI-MASK 

Universal Separator is 15 – 23 °C / 59 – 73 °F and 
50 % relative air humidity in well sealed contain-
er. GI-MASK Universal Separator fulfils its intend-
ed purpose at least until expiry date displayed on 
the package.

Marking
The expiry date and  number are shown on 
the package.

Precautions
Contains Hexane – mixture of isomers, isopropyl 
acetate

GHS02 GHS07 GHS09

Danger
H222  Extremely flammable aerosol.
H229  Pressurised container: May burst if heated.
H315  Causes skin irritation.
H336  May cause drowsiness or dizziness.
H411  Toxic to aquatic life with long lasting ef-

fects.

P261  Do not breathe aerosol.
P273  Avoid release to the environment.
P210  Keep away from heat, hot surfaces, sparks, 

open flames and other ignition sources. No 
smoking.

P280  Wear protective gloves / protective clot-
hing / eye protection / face protection.

P332+P313 If skin irritation occurs: Get medical ad-
vice / attention.

Instructions for use date
08-2018

Mode d’emploi FR

Définition
GI-MASK Universal Separator est un liquide sépa-
rateur pour les silicones par addition et par 
condensation au laboratoire dentaire.

Type de matériau
Solution de résines de fluorocarbone en iso-
hexane.

Indication
GI-MASK Universal Separator est utilisé pour le 
retrait facile du masque gingival de l’empreinte 
globale ou de la matrice en silicone. 

Important
Toujours porter des gants.

Contre-indications
Si le produit est utilisé comme indiqué, il n’y a 
aucune contre-indication connue.

Application
1. Vaporiser toute la surface de l’empreinte glo-

bale ou de la matrice en silicone de façon ho-
mogène avec GI-Mask Universal Separator. 
Veiller à réaliser cette procédure dans une 
pièce bien ventilée.

2. Laisser sécher à l’air pendant au moins 5 mi-
nutes.

3. Utiliser le produit GI-MASK comme indiqué
4. Dès que le produit GI-MASK est pris, retirer 

prudemment l’empreinte globale ou la matrice 
en silicone

Durée de conservation et stockage
GI-MASK Universal Separator doit être conservé à 
une température de 15 – 23 °C / 59 – 73 °F et à une 
humidité relative de 50 % dans un conteneur 
hermétique. GI-MASK Universal Separator 
conserve ses propriétés au moins jusqu’à la date 
d’expiration indiquée sur l’emballage.

Inscriptions 
La date d’expiration et le numéro de  sont in-
diqués sur l’emballage.

Pré cautions
Contient Hexane – mélange d’isomères, acétate 
d’isopropyle

GHS02 GHS07 GHS09

Danger
H222  Aérosol extrêmement inflammable.
H229 Récipient sous pression : peut éclater sous 

l’effet de la chaleur.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, 

entraîne des effets néfastes à long terme.

P261 Ne pas respirer les aérosols.
P273 Éviter le rejet dans l’environnement.
P210  Tenir à l’écart de la chaleur / des surfaces 

chaudes / des étincelles / des flammes 
nues / de toute autre source d’inflamma-
tion. Ne pas fumer.

P280  Porter des gants de protection /des vête-

ments de protection / un équipement de 
protection  
des yeux / du visage.

P332+P313 En cas d’irritation cutanée : consulter un 
médecin.

Date du guide d’utilisation
08-2018

Istruzioni per l‘uso IT

Definizione
GI-MASK Universal Separator è un agente di sepa-
razione per siliconi reticolanti per addizione e 
condensazione destinati al laboratorio dentale.

Tipo di materiale 
Soluzione di resine fluorocarboniche in isoesano.

Campo d’applicazione
GI-MASK Universal Separator consente la sempli-
ce rimozione della maschera gengivale dalla ma-
scherina o dall’impronta in silicone.

Importante
Indossare sempre i guanti.

Controindicazioni 
Nessuna nota se usato come prescritto.

Applicazione
1. Spruzzare uniformemente GI-MASK Universal 

Separator sul campo di applicazione della ma-
scherina o dell’impronta in silicone, garantendo 
una buona ventilazione.

2.  Lasciare asciugare all’aria per almeno 5 minuti.
3.  Utilizzare GI-MASK secondo le istruzioni per 

l’uso.
4.  Non appena GI-MASK si è indurito, staccare 

con precauzione la mascherina o l’impronta in 
silicone.

Conservazione e durata 
GI-MASK Universal Separator adempie allo scopo 
previsto almeno fino alla data di scadenza, ripor-
tata sulla confezione. Conservare in contenitori 
ben chiusi a 15 – 23 °C / 59 – 73 °F e a 50 % di umi-
dità relativa. 

Marcatura 
La data di scadenza e il codice  sono visibili 
sulle confezioni. 

Avvertenza 
Contiene Esano – miscela di isomeri, acetato di 
isopropile

GHS02 GHS07 GHS09

Pericolo
H222 Aerosol altamente infiammabile.
H229 Contenitore pressurizzato: può esplodere 

se riscaldato.
H315  Provoca irritazione cutanea.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con ef-

fetti di lunga durata .

P261 Non inalare l’aerosol.
P273  Non disperdere nell’ambiente.
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici 

calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di 
accensione. Non fumare.

P280 Indossare guanti / indumenti protetti-
vi / Proteggere gli occhi / Proteggere il viso.

P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consul-
tare un medico.

Pubblicazione di queste informazioni per 
l’uso:
08-2018

Instrucciones para el uso ES

Definición
El separador universal GI-MASK es un desmol-
dante para las siliconas de reticulado por adición 
y condensación pensado para su uso en el labora-
torio dental.

Tipo de material
Solución de resinas de fluorocarbono en isohexa-
no.

Ámbito de aplicación
El separador universal GI-MASK está indicado 
para extraer la mascarilla gingival de la llave de 
silicona o de la impresión de silicona.

Importante 
Emplee siempre guantes.

Contraindicaciones
Ninguna si se utiliza conforme a las instrucciones 
de uso.

Uso
1. Pulverice uniformemente el separador univer-

sal sobre la zona de la aplicación de la llave o 
de la impresión de silicona; asegúrese de que 
hay una buena ventilación en la estancia.

2.  Deje secar al aire durante 5 min como mínimo
3.  Utilice el material GI-MASK conforme a las ins-

trucciones de uso
4. Tan pronto como el material GI-MASK haya fra-

guado, separe con cuidado la llave o la impre-
sión de silicona. 

Caducidad y almacenamiento
El separador universal GI-MASK garantiza el fin 
previsto como mínimo hasta la fecha de caduci-
dad que aparece indicada en los envases. El pro-
ducto deberá almacenarse cerrado a 
15 – 23 °C / 59 – 73 °F y con una humedad relativa 
del aire del 50 %.

Etiquetado
La fecha de caducidad y el código  están visi-
bles en los envases.

Nota
Contiene Hexano – mezcla de isómeros, acetato 
de isopropilo

GHS02 GHS07 GHS09

Peligro
H222 Aerosol extremadamente inflamable.
H229 Recipiente a presión: Puede reventar si se 

calienta.
H315 Provoca irritación cutánea.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con 

efectos nocivos duraderos.

P261 No inspirar aerosol.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P210 Mantener alejado de fuentes de calor, de 

superficies calientes, chispas, llama abierta 
y de cualquier otra fuente de ignición. No 
fumar.

P280 Llevar guantes / prendas / gafas / máscara 
de protección.

P332+P313 En caso de irritación cutánea: Consultar 
a un médico.

Edición de estas instrucciones de uso
08-2018

Instruções de utilização PT

Definição
O Separador Universal GI-MASK é um líquido se-
parador para silicones de condensação e reticu-
láveis por adição em laboratórios dentários.

Tipo de material
Solução de acrílicos de fluorocarbono em isohe-
xano.

Indicação
O Separador Universal GI-MASK é usado para 
uma fácil remoção da máscara gengival da im-
pressão da matriz ou material de matriz em sili-
cone.

Importante
Use sempre luvas.

Contra-indicações
Não se conhecem contra-indicações, desde que 
o produto seja usado segundo as instruções.

Aplicação
1. Pulverize toda a superfície da impressão da 

matriz ou do material de matriz em silicone 
uniformemente com o Separador Universal 
GI-MASK. Tenha em atenção uma ventilação 
adequada

2.  Seque com jacto de ar no mínimo por 5 minu-
tos.

3.  Utilize o material de GI-MASK segundo as ins-
truções

4.  Logo que o material de GI-MASK tenha seca-
do, retire cuidadosamente a impressão da 
matriz ou o material da matriz em silicone.

Durabilidade e Armazenamento
Condições de armazenamento recomendadas 
do Separador Universal GI-MASK a 15 – 23 °C /  
59 – 73 °F e 50 % de humidade relativa do ar em 
recipientes bem selados. O Separador Universal 
GI-MASK cumpre os fins para que foi concebido, 
pelo menos durante o seu período de validade 
indicado na embalagem.

Marcação
A data de validade e número  são indicados 
na embalagem.

Precauções
Contém Hexano – mistura de isómeros, acetato 
de isopropilo

GHS02 GHS07 GHS09

Perigo
H222 Aerossol extremamente inflamável.
H229 Recipiente sob pressão: risco de explosão 

sob a ação do calor.
H315 Provoca irritação cutânea.
H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.
H411 Tóxico para os organismos aquáticos com 

efeitos duradouros.
P261 Não inalar o aerossol.
P273 Evitar a libertação para o ambiente.
P210 Manter afastado do calor / faísca / chama 

aberta / superfícies quentes e outras fontes 
de ignição. Não fumar.

P280 Usar luvas de proteção / vestuário de prote-
ção / proteção ocular /proteção facial.

P332+P313 Em caso de irritação cutânea: consulte 
um médico.

Data das instruções de utilização
08-2018

Gebruiksaanwijzing NL

Definitie
GI-MASK Universal Separator is een scheidings-
middel voor additie- en condensatievernettende 
siliconen in het tandheelkundig laboratorium.

Materiaaltype 
Oplossing van fluorcarbonharsen in isohexaan.

Toepassingsgebied
GI-MASK Universal Separator is bestemd voor de 
eenvoudige verwijdering van het tandvleesmas-
ker uit de siliconesleutel of de siliconevorm.

Belangrijk
Draag altijd handschoenen.

Contra-indicaties
Bij bedoeld gebruik zijn geen contra-indicaties 
bekend.

Gebruik
1. Toepassingsplaats van de siliconesleutel of de 

siliconevorm met GI-MASK Universal Separator 
gelijkmatig bespuiten; daarbij voor goede ven-
tilatie zorgen.

2.  Ten minste 5 min. aan de lucht laten drogen.
3.  GI-MASK-materiaal volgens de gebruiksinfor-

matie toepassen.
4.  Zodra het GI-MASK-materiaal is uitgehard, de 

siliconesleutel of siliconevorm voorzichtig 
zorgvuldig losmaken.

Houdbaarheid en bewaren
GI-MASK Universal Separator voldoet aan het 
bedoelde gebruik ten minste tot aan de uiterste 
gebruiksdatum, die op de verpakking is vermeld. 
In goed gesloten verpakking bewaren bij 
15 – 23 °C / 59 – 73 °F en 50 % relatieve luchtvoch-
tigheid.

Markering
De uiterste gebruiksdatum en het  nummer 
zijn te vinden op de verpakking.

Opmerking
Bevat Hexaan – mengsel van isomeren, isopro-
pylacetaat

GHS02 GHS07 GHS09

Gevaar
H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 Houder onder druk: kan open barsten bij 

verhitting.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorza-

ken.
H411 Giftig voor in het water levende organis-

men, met langdurige gevolgen.

P261 Aëosol niet inademen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P210 Verwijderd houden van warmte / hete op-

pervlakken/ vonken / open vuur en andere 
ontstekingsbronnen. Niet roken.

P280 Beschermende handschoenen / bescher-
mende kleding / oogbescherming / gelaats-
bescherming dragen.

P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

Publicatie van deze gebruiksinformatie
08-2018

Brugsanvisning DA

Definition
GI-MASK Universal Separator er et separations-
materiale til additions- og kondensationshær-
dende siliconer i dentallaboratoriet.

Materialetype 
Opløsning af fluorcarbonresiner i isohexan.

Anvendelsesområde
GI-MASK Universal Separator er beregnet til nem 
fjernelse af tandkødsmasken fra siliconenøgle el-
ler siliconeaftryk.

Vigtigt
Anvend altid hansker.

Kontraindikationer
Ingen kendte ved anvendelse i henhold til brugs-
anvisningen.

Anvendelse
1. Applikationsområdet for siliconenøgle eller si-

liconeaftryk sprayes jævnt over med GI-MASK 
Universal Separator. Der bør sørges for god 
ventilation.

2.  Lad det lufttørre i mindst 5 min. 
3.  Anvend GI-MASK materialet i henhold til 

brugsanvisningen.
4.  Så snart GI-MASK materialet er hærdet, løsnes 

siliconenøgle eller siliconeaftryk forsigtigt.

Holdbarhed og opbevaring
GI-MASK Universal Separator kan anvendes til 
det beregnede formål mindst indtil den udløbs-
dato, der fremgår af flasken. Opbevaring i godt 
tillukket flaske ved 15 – 23 °C / 59 – 73 °F og 50 % 
relativ luftfugtighed.

Markering
Holdbarhedsdato og  nummer fremgår af fla-
sken.

Henvisning
Indeholder Hexanisomere – blandinger, Isopro-
pylacetat

GHS02 GHS07 GHS09

Fare
H222 Yderst brandfarlig aerosol.
H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved op-

varmning.
H315 Forårsager hudirritation.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med 

langvarige virkninger

P261 Indånd ikke aerosol.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, 

gnister, åben ild og andre antændelseskil-
der. Rygning forbudt.

P280 Bær beskyttelseshandsker / beskyttelses-
tøj / øjenbeskyttelse /ansigtsbeskyttelse

P332+P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

Denne brugsanvisning udgivet:
08-2018

Bruksanvisning SV

Definition
GI-MASK Universal Separator är ett släppmedel 
för additions- och kondensationstvärbindande 
silikoner i Dentallaboratorier.

Materialtyp
Lösning av fluorkarbonhartser i isohexan.

Användningsområde
GI-MASK Universal Separator är avsett för enkel 
borttagning av tandköttsmasken ur silikonnyck-
eln eller silkonformen.

Viktigt
Använd alltid handskar.

Kontraindikationer
Inga kända kontraindikationer vid avsedd an-
vändning.

Användning
1. Spraya GI-MASK Universal Separator jämnt vid 

användning till silikonnycklar eller silkonfor-
mar. Sörj för god ventilation.

2.  Låt lufttorka i minst 5 minuter.
3.  Använd GI-MASK enligt bruksanvisningen.
4.  Lossa silikonnyckeln eller silkonformen om-

sorgsfullt så snart GI-MASK-materialet härdat.

Hållbarhet och förvaring
GI-MASK Universal Separator kan användas till 
det avsedda ändamålet minst till det utgångsda-
tum som anges på förpackningen. Förvaras i väl 
tillslutna förpackningar vid 15 – 23 °C / 59 – 73 °F 
och 50 % relativ luftfuktighet.

Märkning
Utgångsdatum och lotnummer  anges på 
förpackningarna.

Anmärkningar
Innehåller Hexan – isomerblandning, isopropyla-
cetat

GHS02 GHS07 GHS09

Fara
H222  Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärm-

ning.
H315 Irriterar huden.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöck-

nad.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med 

långtidseffekter.

P261 Aerosol inandas ej.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnis-

tor, öppen låga eller andra antändningskäl-
lor. Rökning förbjuden.

P280 Använd skyddshandskar / skyddsklä-
der / ögonskydd/ ansiktsskydd.

P332+P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

Informationens utgivningsdatum
08-2018

Bruksanvisning NO

Definisjon
GI-MASK Universal Separator er en separerings-
væske for adhesjon og kondensasjons type siliko-
ner for bruk i tanntekniske laboratorier

Material type 
Løsning av fluorkarbon resin i isohexane

Indikasjon
Gi-MASK Universal Separator blir påført for lett å 
fjerne gingival maskering fra modellene.

Viktig
Bruk alltid hansker.

Kontra -indikasjoner
Forutsatt at produktet er brukt som beskrevet, 
finnes det ingen kjente kontra - indikasjoner.

Applikasjon
1. Spray hele overflaten på modellen jevnt med 

GI-MASK Universal Separator. Viktig med god 
ventilasjon.

2.  Luft tørk i minst 5 minutter.
3.  Bruk GI-MASK som anvist i bruksanvisningen.
4.  Så fort GI-MASK har herdet, fjernes den fra 

modellen.
 
Holdbarhet og oppbevaring
Anbefalt oppbevaring av GI-MASK Universal Se-
parator er 15 – 23 °C / 59 – 73 °F og 50 % relative 
fuktighet i forseglet pakning. GI-MASK Universal 
Separator er fullverdig minst til siste holdbarhets 
dato.

Merking
Utløpsdato og merking er vist på pakken.

Forsiktighet
Innholder Heksan – isomerblanding, isopropyla-
cetat

GHS02 GHS07 GHS09

Fare
H222 Ekstremt brennbar aerosol.
H229 Beholder under trykk. Kan eksplodere ved  

oppvarming.
H315 Forårsaker hudirritasjon.
H336 Kan føre til døsighet og svimmelhet.
H411 Giftig for vannliv med langtidsvirkninger.

P261 Ikke pust inn aerosol.
P273 Unngå å slippe ut i omgivelsene.
P210 Holdes vekk fra varme / gnister /åpen flam-

me / varme overflater. – Røyking forbudt
P280 Benytt vernehansker / verneklær / vernebril-

ler / ansiktsskjerm.
P332+P313 Hvis hudirritasjon forekommer: Søk råd /  

oppmerksomhet fra lege.

Bruksanvisning
08-2018

Käyttöohje FI

Määritelmä
GI-MASK Universal Separator on pinta-aktiivisille 
ja K- silikoneille tarkoitettu separaattori hammas-
laboratorioiden käyttöön. 

Materiaalityyppi 
Fluorohiiliresiiniliuos isoheksaanissa

Käyttötarkoitus
GI-MASK Universal Separatoria käytetään helpot-
tamaan keinoikenen irroitusta matriisijäljennök-
sestä tai silikonimateriaalista. 

Tärkeää
Käytä aina käsineitä.

Kontraindikaatiot
Tarkoituksenmukaisessa käytössä ei ole esiinty-
nyt kontraindikaatioita. 

Annostelu
1. Ruiskuta GI-MASK Universal Separatoria tasai-

sesti matriisijäljennöksen tai silikonimateriaa-
lin kaikille pinnoille. Huolehdi riittävästä tuule-
tuksesta.

2. Puustaa vähintään 5 minuutin ajan.
3. Käytä GI-MASK-materiaalia ohjeiden mukai-

sesti.
4. Poista matriisijäljennös tai silikonimateriaali 

heti kun GI-MASK on kovettunut.

Säilyvyys ja varastointi
Suosittelemme varastoimaan GI-MASK Universal 
Separatorin huolellisesti suljetussa pakkaukses-
sa, 15 – 23 °C / 59 – 73 °F lämpötilassa, 50 % suh-
teellisessa ilmankosteudessa. Gi-Mask Universal 
Separator soveltuu tarkoituksenmukaiseen käyt-
töön vähintään viimeiseen käyttöpäivään asti, jo-
ka on merkitty pakkaukseen. 

Merkinnät
Viimeinen käyttöpäivä sekä tuotantonumero  
on merkitty pakkaukseen. 

Varoitukset
Sisältää Heksaani – isomeerien seos, isopropyyli-
asetaatti

GHS02 GHS07 GHS09

Vaara
H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
H315 Ärsyttää ihoa.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimaus-

ta.
H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haitta-

vaikutuksia.

P261 Vältettävä aerosolin hengittämistä.
P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipi-

nöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. 

Tupakointi kielletty.
P280 Käytä suojakäsineitä / suojavaatetusta / sil-

miensuojainta / kasvonsuojainta.
P332+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lää-

käriin.

Käyttöohjeen päiväys
08-2018

Οδηγίες χρήσης EL

Ορισμός 
Το GI-MASK Universal Separator είναι ένα μέσο 
διαχωρισμού για σιλικόνη διύγρανσης προσθή-
κης και συμπύκνωσης στο οδοντιατρικό εργα-
στήριο. 

Τύπος υλικού 
Διάλυμα φθορανθρακικής ρητίνης σε ισοεξάνιο.

Τομέας εφαρμογής
Το GI-MASK Universal Separator προορίζεται για 
την εύκολη απομάκρυνση της ουλαίας μάσκας 
από το κλειδί σιλικόνης ή το εκμαγείο σιλικόνης.

Σημαντικό
Με κατάλληλη χρήση, καμία γνωστή.

Εφαρμογή
1. Ψεκάστε ομοιόμορφα την επιφάνεια εφαρμο-

γής του κλειδιού σιλικόνης ή του εκμαγείου 
σιλικόνης με GI-MASK Universal Separator, 
φροντίζοντας παράλληλα για τον καλό αερι-
σμό.

2.  Στεγνώστε με αέρα για τουλάχιστον 5 λεπτά.
3.  Εφαρμόστε το υλικό GI-MASK σύμφωνα με τις 

οδηγίες χρήσης.
4. Μόλις το υλικό GI-MASK συνδεθεί, αφαιρέστε 

προσεκτικά το κλειδί σιλικόνης ή το εκμαγείο 
σιλικόνης.

Διατήρηση και αποθήκευση 
Το GI-MASK Universal Separator εκπληρώνει τον 
προβλεπόμενο σκοπό τουλάχιστον μέχρι την 
ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στα δοχεία. 
Αποθήκευση σε καλά κλεισμένα δοχεία σε θερμο-
κρασία 15 – 23 °C / 59 – 73 °F και σχετική υγρασία 
50 %. 

Σήμανση Η 
ημερομηνία λήξης και  ο αριθμός αναγράφο-
νται επάνω στα δοχεία. 

Υπόδειξη 
Περιέχει Hexane – mixture of isomers, οξικός ισο-
προπυλεστέρας
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GI-MASK® Universal Separator

Κίνδυνος
H222 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.
H229 Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπο-

ρεί να διαρραγεί.
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 

μακροχρόνιες επιπτώσεις.

P261 Μην αναπνέετε το αερόλυμμα.
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περι-

βάλλον.
P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, 

σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές 
ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστα-
τευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστα-
σίας για τα μάτια / το πρόσωπο.

P332+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρμα-
τος: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Έκδοση των οδηγιών χρήσης
08-2018

Instrucțiuni de utilizare RO

Definiţie
GI-MASK Universal Separator este un lichid sepa-
rator pentru siliconii de adiţie şi condensare utili-
zaţi în laboratoarele dentare.

Tipul materialului 
Soluţie de răşini fluorocarbonice în izohexan.

Indicații
GI-MASK Universal Separator se aplică pentru în-
depărtarea uşoară a măştii gingivale de pe am-
prenta matricii sau materialul matricii de silicon.

Important
Purtați întotdeauna mănuşi.

Contraindicaţii
Dacă produsul este utilizat conform indicațiilor, 
nu există contraindicații cunoscute.

Aplicare
1. Pulverizaţi uniform toată suprafaţa amprentei 

matricii sau a materialului matricii de silicon cu 
GI-MASK Universal Separator. Asiguraţi o bună 
aerisire.

2.  Uscaţi cu aer timp de cel puţin 5 minute.
3.  Utilizaţi materialul GI-MASK conform instrucţi-

unilor.
4.  Imediat după ce materialul GI-MASK a făcut 

priză, îndepărtați cu grijă amprenta matricii 
sau materialul matricii de silicon.

Termen de valabilitate și depozitare
Condiţiile de depozitare recomandate pentru GI-
MASK Universal Separator sunt 15 – 23 °C /  
59 – 73 °F şi o umiditate relativă a aerului de 50 % 
într-un recipient bine sigilat. GI-MASK Universal 
Separator este adecvat pentru destinaţia sa de 
utilizare cel puţin până la data expirării înscrisă 
pe ambalaj.

Marcaj
Data expirării şi numărul  sunt înscrise pe 
ambalaj.

Precauţii
Conţine hexan amestec de izomeri, acetat de 
izopropil
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Pericol
H222  Aerosol extrem de inflamabil.
H229  Recipient sub presiune: poate exploda dacă 

este încălzit.
H315 Provoacă iritarea pielii.
H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
H411  Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe 

termen lung.

P261  Nu inspiraţi aerosolii.
P273  Evitaţi dispersarea în mediu.
P210  A se păstra departe de surse de căldură, su-

prafețe fierbinți, scântei, flăcări şi alte surse 
de aprindere. Fumatul interzis.

P280  Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte 
de protecţie/protecţie oculară/protecţie fa-
cială.

P332+P313 În caz de iritare a pielii: consultaţi medi-
cul.

Data instrucțiunilor de utilizare
08-2018

Instrukcja użycia PL

Definicja
GI-MASK Universal Separator jest płynem separu-
jącym do silikonów typu addycyjnego i konden-
sacyjnego w laboratoriach stomatologicznych.

Rodzaj materiału 
Roztwór żywic fluorowęglowych w izoheksanie.

Wskazania
GI-MASK Universal Separator nanosi się w celu 

łatwego usuwania maski dziąsłowej z wycisku 
matrycowego lub silikonowego materiału do 
wykonywania matryc.

Ważne
Należy zawsze nosić rękawiczki.

Przeciwwskazania
W przypadku stosowania produktu zgodnie z za-
leceniami brak jest znanych przeciwwskazań do 
jego stosowania.

Stosowanie
1. Na całą powierzchnię wycisku matrycowego 

lub silikonowego materiału do wykonywania 
matryc rozpylić równomiernie GI-MASK Uni-
versal Separator. Zadbać o dobrą wentylację.

2.  Suszyć powietrzem przez co najmniej 5 minut.
3.  Użyć materiału GI-MASK zgodnie z instrukcją.
4.  Po utwardzeniu materiału GI-MASK ostrożnie 

usunąć wycisk matrycowy lub silikonowy ma-
teriał do wykonywania matryc.

Okres przydatności do użycia i 
przechowywanie
Zalecane warunki przechowywania GI-MASK 
Universal Separator to 15 – 23°C / 59 – 73°F i 50% 
względnej wilgotności powietrza, w szczelnie za-
mkniętym pojemniku. GI-MASK Universal Sepa-
rator można używać zgodnie z  przeznaczeniem 
co  najmniej do  terminu ważności podanego na 
opakowaniu.

Oznakowanie
Termin ważności i numer serii  są podane na 
opakowaniu.

Środki ostrożności
Zawiera heksan – mieszanina izomerów, octan 
izopropylu
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Zagrożenie
H222  Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229  Pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi 

wybuchem.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H336  Może wywoływać uczucie senności lub za-

wroty głowy. 
H411  Działa toksycznie na organizmy wodne, po-

wodując długotrwałe skutki.

P261  Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P273  Unikać uwolnienia do środowiska.

P210  Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorą-
cych powierzchni, źródeł iskrzenia, otwarte-
go ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież 
ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia 
skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod 
opiekę lekarza.

Data sporządzenia instrukcji użycia
08-2018

Naudojimo instrukcijos LT

Apibrėžimas
„GI-MASK Universal Separator“ yra skiriamasis 
skystis, skirtas naudoti odontologijos laboratori-
jose su sudėtinio ir kondensacinio tipo silikonais.

Medžiagos tipas 
Fluoratinių anglies dervų dervų tirpalas izoheksa-
ne.

Indikacija
„GI-MASK Universal Separator“ skirtas lengvai 
pašalinti dantenų kaukę nuo matricos atspaudo 
arba silikoninės matricos medžiagos.

Svarbu
Visada mūvėkite pirštines.

Kontraindikacijos
Nėra žinomų kontraindikacijų, jei gaminys nau-
dojamas, kaip nurodyta.

Naudojimas
1. Visą atspaudo matricos arba silikono matricos 

medžiagos paviršių tolygiai nupurkškite „GI-
MASK Universal Separator“. Užtikrinkite gerą 
vėdinimą.

2.  Džiovinkite oru bent 5 minutes.
3.  Naudokite GI-MASK medžiagą, kaip nurodyta.
4.  GI-MASK medžiagai sukietėjus atsargiai nuim-

kite matricos atspaudą arba silikono matricos 
medžiagą.

Galiojimo trukmė ir laikymas
„GI MASK Universal Separator“ rekomenduojama 
laikyti 15–23 °C temperatūroje esant 50 % santy-
kinei oro drėgmei gerai uždarytoje talpykloje. GI 
MASK universalus skyriklis atitinka paskirtį bent 
iki galiojimo laiko, pažymėto ant pakuotės, pa-
baigos.

Žymėjimas
Galiojimo laikas ir  numeris nurodyti ant pa-
kuotės.

Atsargumo priemonės
Sudėtyje yra heksano – izomerų mišinio, izopro-
pilo acetato
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Pavojus
H222  Ypač degus aerozolis.
H229  Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H336  Gali sukelti mieguistumą arba galvos svai-

gimą.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia il-

galaikius pakitimus.

P261  Neįkvėpkite aerozolio.
P273  Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
P210  Laikykite atokiai nuo karščio, karštų pavir-

šių, kibirkščių, atviros liepsnos ir kitų įžiebi-
mo šaltinių. Nerūkyti.

P280  Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsau-
ginius drabužius/naudoti akių (veido) ap-
saugos priemones.

P332+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į 
gydytoją.

Naudojimo instrukcijų data
08-2018

Návod k použití CS

Popis
Přípravek GI-MASK Universal Separator je separa-
ční tekutina pro silikony adičního a kondenzační-
ho typu v zubních laboratořích.

Typ materiálu 
Roztok fluorouhlíkových pryskyřic v isohexanu.

Indikace
Přípravek GI-MASK Universal Separator se nanáší 
ke snadnému odstranění krytí dásní z hlavního 
otisku nebo silikonového otiskovacího materiálu.

Důležité
Vždy používejte rukavice.

Kontraindikace
Pokud bude výrobek používán podle pokynů, 
nejsou známy žádné kontraindikace.

Použití
1. Rovnoměrně postříkejte celý povrchu hlavní-

ho otisku nebo silikonového otiskovacího ma-

Coltène/Whaledent AG 
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
T +41 71 757 5300
F +41 71 757 5301
info.ch@coltene.com

For SDS see 
www.coltene.com

teriálu prostředkem GIMASK Universal Separa-
tor. Zajistěte dobré větrání

2.  Nechte oschnout nejméně 5 minut.
3. Materiál GI-MASK používejte podle pokynů
4. Jakmile materiál GI-MASK ztuhne, opatrně 

sejměte hlavní otisk nebo silikonový otiskova-
cí materiál.

Doba použitelnosti a uchovávání
Doporučené podmínky uchovávání prostředku 
GI-MASK Universal Separator jsou teplota 
15 – 23   °C  /  59 – 73   °F a 50 % relativní vlhkost 
vzduchu v dobře utěsněné nádobě. Prostředek 
GI-MASK Universal Separator splňuje zamýšlený 
účel minimálně do data použitelnosti, které je 
vyznačeno na obalu.

Značení
Datum použitelnosti a číslo  jsou uvedeny na 
obalu.

Bezpečnostní opatření:
Obsahuje hexan – směs izomerů, izopropylacetát
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Nebezpečí
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229  Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se mů-

že roztrhnout
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodo-

bými účinky.

P261 Zamezte vdechování aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným 

plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouře-
ní.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný 
oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékař-
skou pomoc/ošetření.

Pokyny k době použitelnosti
08-2018

Használati utasítások HU

Definíció
A GI-MASK Universal Separator egy szeparáló fo-
lyadék, amely fogászati laboratóriumokban hasz-
nálatos addíciós és kondenzációs típusú sziliko-
nokhoz.

Az anyag típusa 
Fluorozott gyanták oldata izohexánban.

Indikációk
A GI-MASK Universal Separator a fogínymaszk-
nak a lenyomatanyagról, valamint a szilikon mat-
ricaanyagról való egyszerű eltávolításához hasz-
nálatos.

Fontos
Mindig viseljen kesztyűt.

Kontraindikációk
Amennyiben a terméket az utasításoknak megfe-
lelően használják, nincs ismert ellenjavallat.

Alkalmazás
1. Permetezze be egyenletesen a lenyomata-

nyag vagy a szilikon matricaanyag teljes felü-
letét a GI-MASK Universal Separator termék-
kel. Gondoskodjon megfelelő szellőzésről.

2.  Hagyja a levegőn száradni legalább 5 percig.
3.  Használja a GI-MASK anyagot az utasításoknak 

megfelelően.
4.  Amint a GI-MASK anyag megkötött, óvatosan 

távolítsa el a lenyomatanyagot, illetve a szili-
kon matricaanyagot.

Lejárati idő és tárolás
A GI-MASK Universal Separator tárolása 15–23 
°C-os / 59–73 °F-ós hőmérsékleten és 50%-os re-
latív páratartalom mellett, jól záródó tartályban 
javasolt. A GI-MASK Universal Separator legalább 
a csomagoláson feltüntetett lejárati időig megfe-
lel a rendeltetésének.

Jelölés
A lejárati idő és a gyártási tétel száma () fel 
van tüntetve a csomagoláson.

Óvintézkedések
Hexánt, izomerek keverékét, izopropil-acetátot 
tartalmaz
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Veszély
H222  Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H229  Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatá-

sára megrepedhet.
H315  Bőrirritáló hatású.
H336  Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411  Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó ká-

rosodást okoz.

P261  Kerülje az aeroszolok belélegzését.
P273  Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való 

kijutását.
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt 

lángtól és más gyújtóforrástól távol tartan-
dó. Tilos a dohányzás.

P280  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő 

használata kötelező.
P332+P313 Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell 

kérni.

Használati utasítások dátuma
08-2018

Инструкции за употреба BG

Дефиниция
GI-MASK Universal Separator представлява изо-
лираща течност за образуващи мрежеста 
структура посредством реакция на присъеди-
няване и кондензация силикони в дентални 
лаборатории.

Тип материал 
Разтвор на флуоровъглеродни смоли в изо-
хексан.

Показание
GI-MASK Universal Separator се използва за 
лесно изваждане на гингивалната маска от 
матричния отпечатък или силиконовия матри-
чен материал.

Важно
Винаги носете ръкавици.

Противопоказания
При употреба съгласно указанията не са из-
вестни противопоказания.

Приложение
1. Напръскайте равномерно цялата повърх-

ност на матричния отпечатък или силико-
новия матричен материал с GI-MASK 
Universal Separator. Осигурете добра венти-
лация.

2.  Оставете да изсъхне на въздух в продълже-
ние на минимум 5 минути.

3.  Използвайте материала GI-MASK според ин-
струкциите

4.  Веднага щом материалът GI-MASK се втвър-
ди, извадете внимателно матричния отпеча-
тък или силиконовия матричен материал.

Срок на годност и съхранение
Съхранявайте GI-MASK Universal Separator в 
плътно затворен контейнер при температура 
15  –  23  °C / 59  –  73  °F и 50  % относителна 
влажност на въздуха. GI-MASK Universal 
Separator изпълнява предназначението си ми-
нимум до изтичане на срока на годност, отбе-
лязан върху опаковката.

Маркировка
Срокът на годност и номерът на партидата  
са обозначени върху опаковката.

Предпазни мерки
Съдържа хексан – смес от изомери, изопропи-
лацетат
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Опасност
H222  Изключително запалим аерозол.
H229  Съд под налягане: Може да експлодира 

при нагряване.
H315  Причинява дразнене на кожата.
H336  Може да предизвика сънливост или све-

товъртеж.
H411  Токсичен за водните организми, с дълго-

траен ефект.

P261  Избягвайте вдишване на аерозол.
P273  Да се избягва изпускане в околната сре-

да.
P210  Да се пази от топлина/искри/открит пла-

мък/нагорещени повърхности и други 
източници на запалване. Тютюнопушене-
то забранено.

P280  Използвайте предпазни ръкавици/пред-
пазно облекло/предпазни очила/пред-
пазна маска за лице.

P332+P313 При поява на кожно дразнене: Потър-
сете медицински съвет/помощ.

Дата на издаване на настоящите инструк-
ции за употреба
08-2018

Lietošanas instrukcija LV

Definīcija
GI-MASK Universal Separator ir nesajaucams 
šķidrums, ko paredzēts izmantot zobārstniecības 
laboratorijās darbā ar pakāpeniskas polimerizāci-
jas un sabiezēta silikona materiāliem.

Materiāla veids 
Fluoroglekļa sveķus saturoša izoheksāna šķī-
dums.

Indikācija
GI-MASK Universal Separator materiālu lieto, lai 
atvieglotu smaganu maskas noņemšanu no mat-
rices nospieduma vai silikona matrices materiāla.

Svarīgi!
Vienmēr lietojiet cimdus.

Kontrindikācijas
Nav zināmu kontrindikāciju, ja tiek nodrošināta 
atbilstoša izstrādājuma lietošana.

Uzklāšana
1. Vienmērīgi uzsmidziniet GI-MASK Universal 

Separator materiālu uz visas matrices nospie-
duma vai silikona matrices materiāla virsmas. 

Nodrošiniet labu ventilāciju.
2.  Žāvējiet gaisā vismaz 5 minūtes.
3.  Lietojiet GI-MASK materiālu, kā norādīts.
4.  Tiklīdz GI-MASK materiāls ir sacietējis, piesar-

dzīgi noņemiet matrices nospiedumu vai sili-
kona matrices materiālu.

Glabāšana un derīguma termiņš
Ieteicamie GI-MASK Universal Separator materiā-
la glabāšanas apstākļi ir šādi: temperatūra 15–
23  °C/59–73  °F un gaisa relatīvais mitrums 50 % 
labi noslēgtā tvertnē. GI-MASK Universal Separa-
tor materiāls ir piemērots izmantošanai paredzē-
tajam nolūkam līdz derīguma termiņa beigām, 
kas ir norādīts uz iepakojuma.

Marķējums
Derīguma termiņa beigu datums un  numurs 
ir norādīti uz iepakojuma.

Piesardzības pasākumi
Satur heksānu, kas ir izomēru, izopropilacetāta 
maisījums.
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Draudi
H222:  īpaši viegli uzliesmojošs aerosols.
H229:  tvertne zem spiediena: karstumā var eks-

plodēt.
H315:  izraisa ādas iekaisumu.
H336:  var izraisīt miegainību vai reiboņus. 
H411:  Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām 

sekām.

P261:  aerosolu nedrīkst ieelpot.
P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
P210:  Sargāt no karstuma, karstām virsmām, 

dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aiz-
degšanās avotiem. Nesmēķēt.

P280:  lietojiet aizsargcimdus, aizsargapģērbu, acu 
aizsarglīdzekļus, sejas aizsarglīdzekļus.

P332+P313 Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu 
palīdzību.

Lietošanas instrukciju datums
08-2018

Kullanma talimatı TR

Tanımı
Gİ-MASK Universal Separator diş laboratuarların-
da adisyon ve kondenzasyon çapraz bağlantılı si-
likonlar için kullanılan bir ayırıcıdır.

Materyal tipi 
Florokarbon reçinelerinin izo hekzan içinde çö-
zeltisidir. 

Uygulama alanı
Gİ-MASK Universal Separator gingiva maskının 
silikon anahtardan veya silikon ölçüden kolayca 
ayrılması için öngörülmüştür.

Önemli
Her zaman eldiven giyin.

Karşı etkiler
Doğru kullanımda bilinen herhangi bir etkisi yok-
tur.

Uygulanması 
1. Gİ-MASK Universal Separator‘u eşit biçimde 

silikon anahtarın veya silikon ölçünün uygula-
ma bölgesine püskürtün ve bunu yaparken iyi 
bir havalandırma sağlayın.

2.  Havada en az 5 dakika kurutun.
3.  Gİ-MASK materyalini kullanım talimatlarına 

uygun şekilde uygulayın.
4.  Gİ-MASK materyali donduktan hemen sonra 

itinalı bir şekilde silikon anahtarı veya silikon 
ölçüyü çıkarın.

Raf ömrü ve saklama şartları
Gİ-MASK Universal Separator en az ambalajın 
üzerinde yazılı olan son kullanma tarihine kadar 
öngörülen amaç için kullanılabilir. İyice kapatıl-
mış kaplar içerisinde 15 – 23 °C / 59 – 73 °F de ve 
% 50 bağıl nem oranında saklanmalıdır.

Markalama
Son kullanma tarihi ve parti  numarası amba-
lajın üzerinde belirtilmiştir.

Not
Hekzan içerir – mixture of isomers, isopropyl ace-
tate
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Tehlike
H222  Aşırı derecede alev alabilir aerosol
H229 Kap basınç altında. Isıtıldığında patlayabilir.
H315 Deri tahrişine neden olur.
H336 Baş dönmesi ve uyuşukluğa neden olabilir.
H411 Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için ze-

hirlidir.

P261 Aerosolü solumayın.
P273 Çevreye yayılmasını önleyiniz.
P210 Isı / kıvılcım / açık alev / sıcak yüzeylerden 

uzak tutunuz. – Sigara içilmez.
P280 Koruma eldiveni / giyisisi / göz / yüz koruma-

sı kullanınız.
P332+P313 Deride tahriş olursa: Tıbbi yardım alınız.

Bu kılavuzun yayın tarihi
08-2018

Upute za upotrebu HR

Definicija
GI-MASK Universal Separator je tekućina za odva-
janje silikona adicijskog i kondenzacijskog tipa u 
stomatološkim laboratorijima.

Tip materijala 
Otopina fluorokarbonskih smola u izoheksanu.

Indikacija
GI-MASK Universal Separator nanosi se radi lakog 
uklanjanja gingivne maske s otiska matrice ili sili-
konskog materijala matrice.

Važno
Uvijek nosite rukavice.

Kontraindikacije
Ako se materijal koristi prema uputama, ne po-
stoje kontraindikacije.

Nanošenje
1. Tekućinom GI-MASK Universal Separator rav-

nomjerno poprskajte cijelu plohu otiska ma-
trice ili silikonskog materijala matrice. Pazite 
na dobru ventilaciju prostorije.

2. Pustite da se osuši na zraku najmanje 5 minu-
ta.

3. Primijenite materijal GI-MASK prema uputa-
ma.

4.  Čim se materijal GI-MASK stvrdne, pažljivo 
uklonite otisak matrice ili silikonski materijal 
matrice.

Rok valjanosti i čuvanje
Preporučeni uvjeti čuvanja tekućine GI-MASK 
Universal Separator su dobro zatvoreni spremnik 
te 15 – 23 °C / 59 – 73 °F i relativna vlažnost zraka 
od 50%. GI-MASK Universal Separator ispunjava 
namijenjenu svrhu najmanje do roka valjanosti 
prikazanog na pakiranju.

Označivanje
Rok valjanosti i  broj prikazani su na pakira-
nju.

Mjere opreza
Sadrži smjesu izomera heksana, izopropilni ace-
tat.
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Opasnost
H222  Vrlo lako zapaljivi aerosol.
H229  Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti 

ako se grije.
H315 Nadražuje kožu.
H336  Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim 

učincima.

P261  Ne udisati aerosol.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P210  Čuvati odvojeno od topline, vrućih površi-

na, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora 
paljenja. Ne pušiti.

P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/za-
štitu za oči/zaštitu za lice.

P332+P313 U slučaju nadražaja kože: zatražiti sa-
vjet/pomoć liječnika.

Datum uputa za upotrebu
08-2018.

Інструкція для застосування UK

Визначення
GI-MASK Universal Separator представляє со-
бою розділяючу рідину для силіконів адитив-
ного та конденсаційного типу в зуботехнічних 
лабораторіях.

Вид матеріалу
Розчин фторполімерів в ізогексані.

Показання
GI-MASK Universal Separator застосовується 
для легкого видалення ясенної маски з силіко-
нового ключа або силіконового відтискного 
матеріалу.

Важливо
Завжди використовувати рукавички.

Протипоказання
При дотриманні інструкції для застосування 
протипоказання не спостерігалися.

Застосування
1. Рівномірно розпилити GI-MASK Universal 

Separator по всій поверхні силіконового 
ключа або силіконового відтискного матері-
алу. Забезпечити добре провітрювання в 
приміщенні

2. Просушити повітрям не менше 5 хвилин.
3.  Застосовувати матеріал GI-MASK відповідно 

до інструкції
4. Як тільки матеріал GI-MASK затвердне, обе-

режно зняти силіконовий ключ або силіко-
новий матеріал.

Термін придатності та умови зберігання
Рекомендовано зберігати GI-MASK Universal 

Separator за температури 15–23 °C / 59–73 °F та 
50 % відносної вологості повітря в щільно за-
критому контейнері. GI-MASK Universal 
Separator може використовуватися за призна-
ченням щонайменше до закінчення терміну 
придатності, вказаного на упаковці.

Маркування
Термін придатності та номер серії  вказані 
на упаковці.

Запобіжні заходи
Містить гексан - суміш ізомерів, ізопропілу 
ацетату
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Небезпека
H222  Надзвичайно займистий аерозоль.
H229  Контейнер під тиском: при нагріванні 

може вибухнути.
H315 Спричиняє подразнення шкіри.
H336  Може викликати сонливість або запа-

морочення.
H411  Токсична речовина для водних орга-

нізмів з довготривалими наслідками.

P261  Уникайте вдихання аерозолю.
P273 Не допускати потрапляння в навко-

лишнє середовище.
P210  Зберігати подалі від джерел тепла, га-

рячих поверхонь, іскор, відкритого 
вогню та інших займистих речовин. Не 
палити.

P280  Надягати захисні рукавички / захисний 
одяг / захисні окуляри / захищати об-
личчя.

P332+P313 У випадку подразнення шкіри: 
звернутися по медичну допомогу.

Дата випуску інструкції для застосування
08-2018

Glossary

Consult instructions for use

Keep away from sun light

Temperature limitation

Identification for Russia

Identification for Ukraine

Legal manufacturer

Expiry date


