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ULTRA BAND-LOK® & ULTRA
BAND-LOK® BLUE

LIGHT CURE CEMENT WITH OR WITHOUT FLUORIDE

ENGLISH TRANSLATION
INDICATIONS FOR USE:

Ultra Band-Lok® is intended for use as an orthodontic band cement and for occlusal
buildups.

INSTRUCTIONS FOR USE:
Band Cementation:

a. Thoroughly prophy the teeth with 1st & Final®. Rinse, dry and isolate.

b. Acid etching of the enamel is not required for cementing bands; however, it is
recommended when cementing high stress banded appliances

c. Apply a bead of Ultra Band-Lok® to the inside of the band.

d. Seat band, clean off any excess flash. Position light tip in close proximity to the
occlusal surface of the tooth. Moving in a slow circle around the top of the band, light
cure for 30 seconds. At this point the cement is fully cured, allowing for immediate
placement.

If using the Luer-Loc syringes:
a. Unscrew and remove the black storage cap from the tip of the syringe.
b. Put the tip in place and twist clockwise until the tip is locked in position.

c. When the procedure is completed, remove the tip and replace the black storage cap
to keep the Ultra Band-Lok® protected from light.

Occlusal Buildup Application: Prophy, rinse and dry. Etch occlusal surface for 30
seconds, then rinse, dry and isolate. Apply Ultra Band in the amount and shape required to
the occlusal surface. Light cure for 20 seconds. Note: a self-etching primer can be utilized
in place of phosphoric acid etching.

Important: Ultra Band-Lok® is sensitive to ambient light. Shield exposed unpolymerized
product until the product is ready to be light cured.

@ PRECAUTIONS: Unpolymerized resins may cause skin sensation in susceptible
persons. In case of contact with the skin, wash thoroughly with soap and water. Contact
with other tissues: rinse spill area immediately with copious amounts of water for several
minutes.

& Use of UV, halogen and LED curing lights can be associated with eye damage. The
patient, doctor and the assistant should wear properly designed protective eyewear when
using these light curing devices.

gC
ZﬂCJY TEMPERATURE LIMITATION: Fluoride version store refrigerated (2-8°C).
Light Sensitive. Avoid excessive Heat. Allow product to reach room temperature prior to
use.

_f3oc
150/?/- NonFluoride version room temperature storage (15-30°C).

2 Light sensitive.
TO REORDER:
Syringes with Fluoride:
- Ref# UBLBPP for Ultra Band-Lok® Blue push syringe
- Ref# UBLPP for Ultra Band-Lok® Natural push syringe
- Ref# LLUBLBP for Ultra Band-Lok® Blue Shade Luer-Loc syringe with 10 tips
- Ref# LLUBLP for Ultra Band-Lok® Natural Shade Luer-Loc syringe with 10 tips
Syringes Non-Fluoride:
- Ref# NFUBLBPP for Ultra Band-Lok® Blue push syringe NonFluoride
- Ref# NFUBLPP for Ultra Band-Lok® Natural push syringe NonFluoride
- Ref# NFLLUBLBP for Ultra Band-Lok® Blue Shade Luer-Loc syringe NonFluoride
with 10 tips

WARRANTY: Reliance Orthodontic Products Inc. recognizes its responsibility to replace
products if proven to be defective. Reliance Orthodontic Products, Inc does not accept
liability for any damages or loss, direct or consequential, stemming from the use of or
inability to use the products as described. Before using, it is the responsibility of the user to
determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risk and
liability in connection therewith.

RX ONLY: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dental
professional.
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BULGARIAN TRANSLATION
MOKA3AHUSI 3A YNOTPEBA:

Ultra Band-Lok ® e npefHa3HayeH 3a ynotpeba kato OpTOAOHTCKM LIMMEHT 3a NEHTU 1 3a
OKIy3anHu HaTpynBaHus.

MHCTPYKLINU 3A YNOTPEBA:

LiumeHTupaHe Ha neHTarta:

a. Mouwncrete cTapatenHo 3u6uTe ¢ 1st & Final®. M3nnakHeTe, nogcywete n
n3onvpanTe.

b. EuBaHe c kucenuHa Ha emaina He e HeoBX0ANMMO 3a LMMEHTUPAHE Ha NEHTH, HO
TOBA LLie YBENWYYM 3apaBuHaTa, Heobxoauma 3a ypeau, NoAnoXKeHN Ha ronsimMo
HanpexeHue.

c. Hanecete Tonye Ultra Band-Lok® oT BbTpellHaTa cTpaHa Ha neHTara.

d. BakpeneTte neHTtarta, NOYNCTETE U3MNMLLHOTO KONMYeCTBO. Mo3nLunoHunpaiite nekvs
BPbX B HENocpeacTBeHa 6nmn3ocT o oknysanHarta NnoBbpXHOCT Ha 3bba. [Bvkenkn
ce 6aBHO B KpBbI OKOMNO BbpXxa Ha neHTaTa, BTBbpAeTe Nneko 3a 30 cekyHau. B To3mn
MOMEHT LIMMEHTBHT € HaNbIHO BTBbPAEH, KOETO NO3BOMNSBa He3abaBHO NOCTaBsHe.

Axo nsnonssarte cnpuHuoBkuTe Luer-Loc:
a. PasBuite 1 cBanete YepHaTa Kanayka 3a CbxpaHeHue OT BbpXxa Ha CrpuHLOBKaTa.

b. MocTtaBeTe Bbpxa Ha MACTO U 3aBbpTETE MO NMOCOKA Ha YaCOBHUKOBATa CTpenka,
[0KaTo BbPXbT ce hrKeHpa B NO3nLUS.

c. KoraTo npouenypata npvkntouu, 3BageTe Bbpxa v CMEHeTe YepHarta kanadka 3a
CcbXpaHeHue, 3a fa 3anasute Ultra Band-Lok® 3alumteH ot cBeTnmHa.

MpunoxeHue 3a okny3MBHO HaTpynBaHe: [oyncTete, n3nNnakHeTe 1 noacyLlere.

ObpaboTeTe Upes eLBaHe Okrny3anHarta noBbpXHOCT 3a 30 cekyHauW, cnef ToBa u3nnakHere,

nogcylete v nsonupaiite. Hanecerte Ultra Band B konnuecTBoTo 1 chopmata, Heobxogumm
3a oknysanHa nosbpxHocT. OcTaBeTe neko Ja ce BTBbpAM 3a 20 cekyHau. 3abenexka:
BmecTo docdopHa kucenvHa Moxe a ce 13nonasa rpyHz 3a CamoCTOSITENHO eLiBaHe.
BaxHo: Ultra Band-Lok ® e uyBcTBMTENEH KbM OKonHaTta ceetnvHa. [Mpegnasete
V3MNOXEHUS HeMonMmepusnpaH NpoAyKT, AOKaTO NPOAYKTbT HE CTaHe roToB 3a JeKo
BTBbpASBaHE.

@ NMPEONA3HU MEPKW: HenonumepuavpaHnTe CMOSM MOXe [a NMPUYUHAT KOXHU
yceLaHus Npu YyBCTBUTENHM Nuua. B criyyain Ha KOHTaKT C koxaTa U3MuiTe 0BUITHO CbC
canyH v Boga. KOHTaKT ¢ Apyr1 TbkaHu: He3abaBHO U3MNakHeTe MSCTOTO Ha Pasrue ¢
06WITHO KONMUYECTBO BOAA B MPOLLIKEHNE HA HAKOIIKO MUHYTU.

& WManonseaHeTo Ha UV, xanoreHHa u LED cBetnvHa 3a BTBbpAsiBaHe MOXe Aa

€ CBbP3aHo C yBpexaaHe Ha ounTe. MaumneHTbT, NekapsT 1 acuCTeHTbLT TpsibBa Aa
HOCSAT NPaBUITHO NPOEKTUPaHW 3alLUMTHIU OYMNa, KOraTo U3rnon3BaT Tean ycTpoicTea 3a
BTBbpASIBAHE CbC CBETNMHA.

BC
2‘<_3,H/- TEMMNEPATYPHO OFPAHUYEHMUE: BepcusTa ¢ conyopus ce cbxpaHsisa B
XnagunHuk (2—-8°C). YyBcTBuTENnEH kbM CBETNMHA. M3bBsareaiTe npekomepHa TonnmHa.

30C
15°./H/- OcTaBeTe NpoaykTa Aa [AOCTUrHe cTaiiHa TemnepaTtypa npeau ynotpeba.
BepcusTta 6e3 chnyopua ce cbxpaHsiBa Ha cTanHa Temnepatypa 6e3 dpnyopua (15-30°C).

j‘-& YyBCTBUTENEH KbM CBETNMNHA.
3A NMOBTOPHA MOPBYKA:
CnpuHuoBKK ¢ conyopua:
- Ped. Ne UBLBPP 3a Ultra Band-Lok ® Blue cnpuHLoBka ¢ 6ytano
- Ped. Ne UBLPP 3a Ultra Band-Lok ® Natural cnpuHuoBka ¢ 6ytano
- Ped. Ne LLUBLBP 3a Ultra Band-Lok ® Blue Shade Luer-Loc cnpuHLoBka ¢ 10
HakpaWHuka
- Ped. Ne LLUBLP 3a Ultra Band-Lok ® Natural Shade Luer-Loc cnpuHuoBka ¢ 10
HakpaiiHuka
CnpuHLIOBKM 6e3 chnyopuna:
- Ped. Ne UBLBPP 3a Ultra Band-Lok ® Blue cnpuHLoBka ¢ 6ytano 6e3 dnyopua
- Ped. Ne UBLPP 3a Ultra Band-Lok ® Natural cnpuHuoBka c 6ytano 6e3 cdnyopua
- Ped. Ne NFLLUBLBP 3a Ultra Band-Lok ® Blue Shade Luer-Loc cnpuHuoBka 6e3
dpnyopug ¢ 10 HakpanHuka

FAPAHLUA: Reliance Orthodontics Products Inc. npu3HaBa cBosiTa OTrOBOPHOCT Aa
3aMeHu NpoayKTUTe, ako ce okaxe, Ye ca aedekTHu. Reliance Orthodontics Products,
Inc. He Noema OTrOBOPHOCT 3a BCSIKAKBU BPEAW UMK 3arybu, Mpeku unv nocneasaluy,
npousTuyaLLy oT ynoTpebara nnm HeBb3MOXHOCTTa 3a ynotpeba Ha nNpoayKkTuTe Taka,
KakTo e onwucaHo. Mpeawn ynotpeba notpebutensT Tpsicea Aa onpeaeny NpUroaHocTTa
Ha NpoayKTa 3a HeroBarta npegHasHaveHa ynotpeba. MoTpebuTenaT noema Lenus puck u
OTFOBOPHOCT BbB Bpb3ka C FOPHOTO.

CAMO MO NEKAPCKO NMPEAMUCAHMUE: denepanHusaT 3akoH orpaHnyasa

npopax6arta Ha ToBa U3Aenue camo OT UMW MO NopbYka Ha Nekap-crneuuanucT no
[OeHTanHa MeguuvHa.




vi.11.20 @Y

2797

CZECH TRANSLATION
INDIKACE K POUZITI:

Ultra Band-Lok ® je ur&en k pouZziti jako ortodonticky matricovym cement a pro okluzni
vystavby.

NAVOD K POUZITI:
Cementace matrice:

a. Dukladné profylakéné oSetfete zuby pomoci 1st & Final®. Oplachnéte, osuste a
oddélte.

b. Leptani skloviny kyselinou neni pro cementovaci matrice vyzadovano; doporucuje se
v§ak pfi cementovani silné namahanych matricovych aparatu

c. Naneste kuli¢ku Ultra Band-Lok ® na vnitfni stranu matrice.

d. Matrici usadte a ocistéte veskery prebytecny prelisek. Umistéte svételny hrot do
tésné blizkosti okluzniho povrchu zubu. Polymerujte svétlem 30 sekund pomalym
pohybem v kruhu okolo horni strany matrice. V tomto okamziku je cement zcela
zpolymerovany, coz umozfiuje okamzité umisténi.

Pokud pouzivate stiikacky Luer-Loc:

a. Odsroubuijte a sejméte Cerny uzaveér ze hrotu stiikacky.

b. Nasadte hrot na misto a otacejte jim ve sméru hodinovych rucic¢ek, dokud nebude
hrot zajistén na svém misté.

c. Po dokonceni postupu sejméte hrot a nasadte zpét ¢ernou Uloznou krytu, aby byl
Ultra Band-Lok ® chranén pred svétlem.

Nanaseni okluzni vystavby: Profylakéné oSetrete, oplachnéte a osuste. Okluzni povrch
leptejte po dobu 30 sekund, poté oplachnéte, osuste a izolujte. Naneste Ultra Kapela v
mnozstvi a tvaru potfebném pro okluzni povrch. Polymerujte svétlem po dobu 20 sekund.
Poznamka: Misto leptani kyselinou fosforenou Ize pouzit samoleptaci primer.

Dulezité: Ultra Band-Lok ® je citlivy na okolni svétlo. ObnaZzeny nepolymerizovany produkt
chrarite stitem, dokud produkt nebude pfipraven k polymeraci svétlem.

@ OPATRENI: Nepolymerizované pryskyfice mohou u vnimavych osob zptisobit
senzibilizaci kize. V pfipadé kontaktu s ktzi dukladné omyjte mydlem a vodou. Kontakt s
ostatnimi tkanémi: plochu zasazenou rozlitim okamzité oplachujte velkym mnozstvim vody
nékolik minut.

A Pouziti UV, halogenovych a LED polymerac¢nich svétel muze byt spojeno s poSkozenim
oci. Pfi pouzivani téchto svételnych polymeracnich zafizeni by mél pacient, Iékar a asistent
nosit spravné navrzené ochranné bryle.

8C
ZMQ/H/- OMEZENI TEPLOTY: Fluoridovou verzi uchovavejte v chladu (2-8°C). Citlivé na
sveétlo. Chrarite pfed nadmérnym teplem. Pfed pouzitim nechte produkt dosahnout pokojové
teploty.

_/30C
15c—jf Verzi bez fluoridu uchovavejte pfi teploté mistnosti (15-30°C).
X

5-J\< Citlivé na svétlo.
OPAKOVANA OBJEDNAVKA:
Stiikacky s fluoridem:
- Ref# UBLBPP pro tlacnou stfikacku Ultra Band-Lok ® Blue
- Ref# UBLPP pro tla¢nou stfikacku Ultra Band-Lok ® Natural
- Ref# LLUBLBP pro stfikacku Ultra Band-Lok® Blue Shade Luer-Loc s 10 hroty
- Ref# LLUBLP pro stfikacku Ultra Band-Lok® Natural Shade Luer-Loc s 10 hroty
Strikacky bez fluoridu:
- Ref# NFUBLBPP pro tlacnou stfikacku Ultra Band-Lok® Blue bez fluoridu
- Ref# NFUBLPP pro tla¢nou stfikacku Ultra Band-Lok® Natural bez fluoridu

- Ref# NFLLUBLBP pro stfikacku Ultra Band-Lok® Blue Shade Luer-Loc bez fluoridu
s 10 hroty

ZARUKA: Spole¢nost Reliance Orthodontic Products, Inc. uznava svou odpovédnost

za vyménu produktl, pokud se ukaze, Ze jsou vadné. Reliance Orthodontic Products, Inc
nepfijima odpovédnost za jakékoli $kody nebo ztraty, pfimé nebo nasledné, vyplyvajici

z pouziti nebo nemoznosti pouzivat produkty, jak je popsano. Pfed pouzitim je uzivatel
zodpovédny za ur€eni vhodnosti produktu pro zamyslené pouziti. UZivatel pfebira veskera
rizika a odpovédnost v souvislosti s tim.

POUZE NA LEKARSKY PREDPIS: Federalni zakon omezuje prodej tohoto zafizeni z
titulu objednavky zubniho |ékafe nebo na jejim zakladé.
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DANISH TRANSLATION
INDIKATIONER
Ultra Band-Lok ® er beregnet som en ortodontisk bandcement og til okklusale opbygninger.
BRUGSANVISNING
Bandcementering:
a. Rens teenderne grundigt med 1st & Final ®. Skyl, ter og isoler.

b. Syreaetsning af emaljen er ikke pakraevet til cementering af band; Det anbefales dog
ved cementering af hejt belastede bandanordninger

c. Pafer en perle af Ultra Band-Lok ® pa indersiden af bandet.

d. Anbring bandet, renger overskydende flash. Placer lysspidsen i naerheden af tandens
okklusale overflade. Langsom cirklende bevaegelse omkring toppen af bandet,
lysheerd i 30 sekunder. Pa dette tidspunkt er cementen fuldstaendig heerdet, hvilket
muligger gjeblikkelig placering.

Hvis man bruger Luer-Loc sprgjter:
a. Skru den sorte opbevaringshaette af og fiern den fra spidsen af sprgjten.
b. Seet spidsen pa plads, og drej med uret, indtil spidsen er last pa plads.

c. Nar proceduren er afsluttet, fiernes spidsen og den sorte opbevaringshzette seettes pa
igen for at holde Ultra Band-Lok ® beskyttet mod lys.

Occlusal Buildup-applikation: Rens, skyl og ter. /Ats okklusaloverfladen i 30 sekunder,
derefter skyl, tor og isoler. Pafer Ultra Band i den maengde og form, der kraeves til okklusal
o verfladen. Lysheerd i 20 sekunder. Bemzerk: en selveetsende primer kan anvendes i
stedet for fosforsyreaetsning.

Vigtigt: Ultra Band-Lok ® er falsom over for omgivende lys. Beskyt det eksponerede
upolymeriserede produkt, indtil produktet er klar til at blive lyshaerdet.

@ FORHOLDSREGLER: Upolymeriserede resiner kan forarsage hudreaktion hos
folsomme personer. | tilfeelde af kontakt med huden afvaskes grundigt med vand og saebe.
Ved kontakt med andre veev skylles det bergrte omrade straks med rigelig maengde vand i
flere minutter.

A Brug af UV-, halogen- og LED-haerdelamper kan forbindes med gjenskader. Patienten,
laegen og assistenten ber anvende korrekt designede beskyttelsesbriller ved brug af disse
lyshaerdende enheder.

gC
ZWCJY- TEMPERATURBEGRAENSNING: Fluoridversion opbevares kglet (2-8°C).
Lysfelsom. Undga overdreven varme. Lad produktet na stuetemperatur inden brug.

30C
‘5CJH/- NonFluoride-version opbevaring stuetemperatur (15-30°C).

72& Lysfelsom.
GENBESTILLING
Sprgjter med fluorid:
- Ref#t UBLBPP for Ultra Band-Lok® Blue push syringe
- Ref# UBLPP for Ultra Band-Lok® Natural push syringe
- Ref# LLUBLBP for Ultra Band-Lok® Blue Shade Luer-Loc syringe with 10 tips
- Ref# LLUBLP for Ultra Band-Lok® Natural Shade Luer-Loc syringe with 10 tips
Sprojter ikke-fluorid:
- Ref# NFUBLBPP for Ultra Band-Lok® Blue push syringe NonFluoride
- Ref# NFUBLPP for Ultra Band-Lok® Natural push syringe NonFluoride
- Ref# NFLLUBLBP for Ultra Band-Lok® Blue Shade Luer-Loc syringe NonFluoride
with 10 tips.

GARANTI: Reliance Orthodontic Products, Inc. patager sig ansvaret for at erstatte et
produkt, der viser sig at vaere defekt. Reliance Orthodontic Products, Inc. patager sig

intet ansvar for skader eller tab, direkte eller efterfalgende, der skyldes brugen af eller
manglende kendskab til brug af produkterne som foreskrevet. Det er brugerens ansvar at
vurdere for brug, om produktet er egnet til den tilsigtede anvendelse. Brugeren patager sig
enhver risiko og ethvert ansvar i forbindelse med brugen.

KUN ORDINATION: Faderal lov forbeholder dette produkt udelukkende til salg eller ordre
fra en tandleege.
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GERMAN TRANSLATION
ANWENDUNGSHINWEISE :

Ultra Band-Lok® ist zur Verwendung als kieferorthopadischer Bandzement und fiir
okklusale Aufbauten vorgesehen.

GEBRAUCHSANWEISUNG:
Bandzementierung:

a. Griindliche Reinigung der Zahne mit 1st & Final®. Spllung, Trocknung und
Isolierung.

b. Eine Konditionierung des Zahnschmelzes ist fir die Zementierung von Bandern
nicht erforderlich; sie wird jedoch fiir die Zementierung von stark beanspruchten
Bandapparaturen empfohlen.

c. Ein Kugelchen Ultra Band-Lok® auf die Innenseite des Bandes auftragen.

d. Das Band einpassen und Uiberschiissige Grate entfernen. Die Lichtspitze in
unmittelbarer Nahe der Okklusionsflache des Zahnes positionieren. Mit einer
langsamen Kreisbewegung um die Spitze des Bandes herum 30 Sekunden lang mit
Licht ausharten. Zu diesem Zeitpunkt ist der Zement vollstandig ausgehartet, so dass
er sofort platziert werden kann.

Bei Verwendung der Luer-Lock-Spritzen:

a. Die schwarze Aufbewahrungskappe von der Kanile der Spritze abschrauben und
entfernen.

b. Die Kaniile einsetzen und im Uhrzeigersinn drehen, bis sie in ihrer Position verriegelt
ist.

c. Nach Abschluss des Vorgangs die Kanlile entfernen und die schwarze
Aufbewahrungskappe wieder aufsetzen, um den Ultra Band-Lok® vor Licht zu
schutzen.

Anwendung fiir okklusale Aufbauten: Reinigung, Spilung und Trocknung. Die
Okklusionsflache 30 Sekunden lang atzen, danach spilen, trocknen und isolieren. Ultra
Band in der erforderlichen Menge und Form auf die Okklusionsflache auftragen. 20
Sekunden lang mit Licht aushérten. Hinweis: Anstelle der Phosphorséure-Atzung kann ein
selbstatzender Primer verwendet werden.

Wichtig: Ultra Band-Lok® ist empfindlich gegeniliber Umgebungslicht. Das freiliegende
unpolymerisierte Produkt abschirmen, bis es lichtgehartet werden kann.

@ VORSICHTSMASSNAHMEN: Unpolymerisierte Harze kénnen bei empfindlichen
Personen eine Hautempfindung hervorrufen. Bei Beriihrung mit der Haut griindlich mit
Wasser und Seife waschen. Kontakt mit anderem Gewebe: Betroffenen Bereich sofort
mehrere Minuten lang mit reichlich Wasser ausspilen.

& Die Verwendung von UV-, Halogen- und LED-Hartungslampen kann mit Augenschaden
einhergehen. Der Patient, der Arzt und die Assistenzkraft sollten bei Verwendung dieser
Lichthartungsgeréte eine ordnungsgemal ausgelegte Schutzbrille tragen.

8C
ZﬂCJY TEMPERATURBEGRENZUNG: Fluorid-Version gekhlt lagern (2-8°C).
Lichtempfindlich. UberméRige Hitze vermeiden. Das Produkt vor der Verwendung
Raumtemperatur erreichen lassen.

159012/50(: Lagerung der Version ohne Fluorid bei Raumtemperatur (15-30°C).
Lichtempfindlich.
ZUR NACHBESTELLUNG:
Spritzen mit Fluorid:
- Referenz# UBLBPP fir Ultra Band-Lok® Blau Push-Spritze
- Ref# UBLPP fir Ultra Band-Lok® Naturlich Push-Spritze
- Ref# LLUBLBP fir Ultra Band-Lok® Blauer Farbton Luer-Lock-Spritze mit 10 Kanulen

- Ref# LLUBLP fur Ultra Band-Lok® Natrlicher Farbton Luer-Lock-Spritze mit 10
Kantlen

Spritzen ohne Fluorid:
- Referenz# NFUBLBPP fiir Ultra Band-Lok® Blau Push-Spritze ohne Fluorid
- Ref# NFUBLPP fir Ultra Band-Lok® Nattirlich Push-Spritze ohne Fluorid

- Ref# NFLLUBLBP fir Ultra Band-Lok® Blauer Farbton Luer-Lock-Spritze ohne
Fluorid mit 10 Kantlen

GARANTIE: Reliance Orthodontic Products, Inc. nimmt seine Verantwortung ernst

und ersetzt Produkte, die nachweislich defekt sind. Reliance Orthodontic Products,

Inc. Ubernimmt keine Haftung fir Schaden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus

der Verwendung der Produkte resultieren bzw. aus dem Unvermdgen, diese gemaf

der Beschreibung anzuwenden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, vor dem
Gebrauch des Produkts dessen Eignung fur den vorgesehenen Verwendungszweck zu
prifen. Der Benutzer Gbernimmt das gesamte Risiko und die damit zusammenhéngende
Haftung.

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIG: darf dieses Produkt nur durch einen Zahnarzt oder
auf Anordnung eines Zahnarztes abgegeben werden.
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GREEK TRANSLATION
ENAEIZEIS XPHEHE:

To Ultra Band-Lok® TrpoopileTal yia Xprion wg Kovia opBodovTIKWY SaKTUAIWY Kal yia
QAVOOUOTACEIG OTN HOONTIKN ETTIPAVEIQ.

OAHTIEX XPHZHZ:
ZkApuvon SakTuAiou pe Kovia:

a. MpouAdETe kahd Ta dovTia pe 1o 1st & Final®. ZeTmAUvETE, OTEYVWOTE KAI ATTOUOVWOTE.

b. TNa Toug dakTUAioug GUYKOAANONG HE Kovia dev atraiTeital adpoTroinon pe o§u NG
adapavTivng, woTdoo, CUVIOTATAI YIa TN CUYKOAANGCT HE KOVIa CUCKEUWY PE DAKTUAIOUG
4Tav aokoUvTal UWNAEG TAOEIG

c. EgapudoTe pia otayéva Ultra Band-Lok® oTo eowtepikd Tou dakTUAiou.

d. TomoBetrioTe TOV SaKTUNIO, aQaIpéaTe TNV Trepiooeia UAIKoU. TotroBeThoTE TO
AKPO PWTOTTOAUPEPIOUOU G€ KOVTIVH) ATTOCTACN ATTO TN HACNTIKN ETTIPAVEIQ TOU
dovTioU. METOKIVWVTAG TO apyd Kal KUKAIKG YUpw aTré TNV KOpu@r) Tou daKTUAiou,
pwtotroAupepioTe yia 30 SeUTEPOAETTTA. Z€ AUTO TO ONEIO N KOVia £XEl TIOAUPEPIOTET
TIAPWG Kl UTTOPET VOl TOTTOBETNBET ApéowG.

Edv xpnoipotrolgite TIg oUpIyyeg pe Luer-Lock:

a. ZeRIdWOaTE Kal apaIpEaTe TO HaUpo TTWHA atrobrkeuong atéd To pUyXog TNG oUpPIyYag.

b. TotmoBetrioTe TO PUYXOG OTNV KATAAANAN B€0N Kai TTEPIOTPEWTE BEGIGOTPOPA PEXPI TO
pUYX0G va aopaliosl oTn B€on Tou.

c. Otav ohokAnpwBei n diadikacia, apaipéoTe To PUYXOG KAl AVTIKATAOTACTE TO HaUpo
TIWHa ammobrkeuong yia va diatnpeite To Ultra Band-Lok® trpooTateupévo atmo 10 Quwg.

E@appoyn avacUoTacng oTn HOoNTIKA ETIPAVEIA: TPOPUAGETE, EETTAUVETE Kal OTEYVWOTE.

ABpoTTOINOTE TN PaonTIKA MIQAvela yia 30 SeUTEPOAETTTA, KATOTTIV EETTAUVETE, OTEYVWOTE

Kal aTTopovwoTe. EQappodaTe TV amaitoupevn moodtnta Ultra Band pe 1o katdAAnAo oxripa
oTn paonTIKA em@dveia. PwroTToAupePioTe yia 20 SeuTepdAeTTTa. Znueiwon: MTopei va
XPNOIKOTIOINBEI £Vag EVEPYOTTOINTAG AUTOOSPOTTOINGNG AVTi TOU adPOoTToINTIKOU Guwa@opIKoU
o&éog.

ZnupavTiké: To Ultra Band-Lok® eival euaioBnto oTo gwg Tou TrepIBdAAovTog. KahiyTe To
EKTEBEIPEVO PN TTOAUPEPIOPEVO TTPOIOV WG OTOU TO TTPOIGV Eival ETOINO VIO QWTOTTOAUHEPIOHO.

@ MPO®YAAZEIZ: O1 un TTOAUPEPIOPEVEG PNTIVEG PTTOPET VO TIPOKAAECOUV SEPUATIKNA
avTidpaon o€ euTtadn dTopa. Ze TEPITITWON ETTAPNG PE TO SEPUA, TTAUVETE TTPOCEKTIKA HE
oarouvi kai vepd. ETragr) pe dAAoug 1I0ToUG: EETTAUVETE aPECWG TNV TTEPIOXT E ApBovn
TToodTNTA VEPOU YIa OPKETA AETTTA.

A H xprion Auxviwv Trohupepiopou UV, aloydvou kai LED prropei va emmoépel opBaApiKr
BAGBN. O acBeviig, o 1aTpdg kail 0 BonBdg Ba TPETTEl va popouv katdAAnAa oxediacuéva

TTPOCTATEUTIKA YUAAIG KOTA TN XPriON QUTWYV TwV CUCKEUWY QWTOTTOAUNEPIOHOU.

8C
ZMQ/H/- OPIO OEPMOKPAZIAZ: H ékdoon pe @BOpIO TIPETTEI VO UAGCTETAI OTO WUYEIO
(2-8°C). EuaioBnTo aT1o Qwg. ATTopUyeTE TNV UTTEPPROAIKT) BepuoTNTa. MEPIPEVETE PEXPI TO
TIpoidV va Bdacel og Beppokpaacia dwuaTtiou TTPIV atrd Tn Xpron.

30C
‘S"Q/H[ H ékdoon xwpig @BopIo TTPETTEl va UAGoOETal O Beppokpaaia dwpartiou (15-30°C).

:2§ Euaiobnro 010 pwg.
A EK NEOY MAPAITEAIA:
TUpIyyEG PE POOpPIO:
- ApiBuog avagpopag UBLBPP yia Tn oUpiyya pe éuBoAo Ultra Band-Lok® o€ ptrAe
amoxpwon
- ApiBuog avagopds UBLPP yia Tn aUpiyya pe éupBolo Ultra Band-Lok® og guoikn
amoxpwon
- ApiBuo6g avagpopag LLUBLBP yia Tn oUpiyya pe Luer-Lock pe Ultra Band-Lok® o€ ptrAe
amoxpwon pe 10 puyxn
- ApiBuog avagopdg LLUBLBP yia mn oUpiyya pe Luer-Lock pe Ultra Band-Lok® o€
@ualIkn amméxpwon pe 10 plyxn
ZUpIYYEG XWPig pBOpPIO:
- ApiBuog avapopag NFUBLBPP yia Tn oupiyya pe éupoio Ultra Band-Lok® o€ ptrAe
améyxpwon Xwpig eedpIo
- ApiBusg avagopdg NFUBLPP yia n oUpiyya pe éuBolo Ultra Band-Lok® o€ guaoikr
améxpwon Xwpig eedpIo
- ApiBuog avagopag NFLLUBLBP yia Tn oUpiyya pe Luer-Lock pe Ultra Band-Lok® o€
MTTAE aTTOXpWaon Xwpig @dpIo pe 10 plyxn
EIrC'YHXH: H Reliance Orthodontic Products Inc. avayvwpiel Tnv uBivn Tng va
QVTIKOTOOTACE! Ta TTPOIdVTa 8V atrodelxOei OTi gival eEAatTwpaTikd. H Reliance Orthodontic
Products, Inc. 8ev amodéxeTal eubuvn yia oTrolEadNTIOTE {NMIEG ) ATTWAEIEG, AUETEG I
TIOPETTONEVEG, Ol OTTOIEG TIPOKUTITOUV aTTO TN XPAON 1 aduvayia xpriong Twy TTPoIoVTwY
oTrwg TreplypdgeTal. Mpiv atd 1 Xpron, atroteAei euBUvn Tou XpAoTn va kabopioel TNV
KATAAANASTNTA TOU TTPOIGVTOG yia TNV TTPORAETTOHEVN XPrion Tou. O xpraTng avaAauBavel
KABe Kivduvo Kal eubuvn o€ axéon e TO TTaPOV.
MONO ME IATPIKH ZYNTAIH: O opootovdiokog VOUOG TrepIopiel TRV TTWANCN auTrig
TNG OUOKEUNG HOVO aTTé A KATOTTIV EVTOARG 0DOVTIATPOU.
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SPANISH TRANSLATION
INDICACIONES DE USO:

Ultra Band-Lok® esta disefiado para el uso como cemento de banda ortodontica y para
reconstrucciones oclusales.

INSTRUCCIONES DE USO:
Cementado de bandas:

a. Realice la profilaxis completa de los dientes con 1st & Final®. Enjuague, seque y
aisle.

b. No es necesario realizar el grabado acido del esmalte para cementar las bandas. Sin
embargo, se recomienda para cementar aparatos de alta tension.

c. Aplique una gota de Ultra Band-Lok® en el interior de la banda.

d. Posicione la banda, limpie cualquier exceso de producto. Coloque la punta de la
luz bien cerca de la superficie oclusal del diente. Muévala en circulos lentamente
alrededor de la parte superior de la banda y fotopolimerice durante 30 segundos.
En este punto, el cemento estd completamente polimerizado, lo que permite una
colocacion inmediata.

Si se usan las jeringas Luer-Loc:
a. Desenrosque y retire la tapa negra de almacenamiento de la punta de la jeringa.

b. Coloque la punta y gire en el sentido de las agujas del reloj hasta que la punta quede
fija en su posicion.

c. Cuando haya finalizado el procedimiento, retire la punta y vuelva a colocar la
tapa negra de almacenamiento para mantener el Ultra Band-Lok® protegido de la
luz.

d. Aplicacion en la reconstruccion oclusal: Realice la profilaxis, enjuague y seque.
Grabe la superficie oclusal durante 30 segundos, luego enjuague, seque y aisle.
Aplique Ultra Band en la cantidad y forma requerida para la superficie oclusal.
Fotopolimerice durante 20 segundos. Nota: en lugar del grabado con acido fosférico
se puede utilizar un primer self-etch.

Importante: Ultra Band-Lok® es sensible a la luz ambiental. Cubra el producto no
polimerizado expuesto hasta que el producto esté listo para la fotopolimerizacion.

@ PRECAUCIONES: Las resinas no polimerizadas pueden provocar sensibilidad
cuténea en personas susceptibles. En caso de contacto con la piel, lavese bien con agua
y jabén. Contacto con otros tejidos: enjuague el area de derrame inmediatamente con
abundante agua durante varios minutos.

& El uso de luces UV, halégenas y lamparas LED para polimerizacion puede
estar asociado con dafio ocular. El paciente, el médico y el asistente deben usar
gafas protectoras debidamente disefiadas cuando utilicen estos dispositivos de
fotopolimerizacion.

BC
2‘<_3,H/- LIMITACION DE TEMPERATURA: Conserve la version con fldor refrigerada
(2-8°C). Sensible a la luz. Evite el exceso de temperatura. Deje que el producto alcance la
temperatura ambiente antes de usarlo.

15‘0-/?- Conserve a temperatura ambiente en la version sin fltor (15-30°C).

7;& Sensible a la luz.
INFORMACION PARA NUEVOS PEDIDOS:
Jeringas con fluor:
- Ref# UBLBPP para la jeringa de empuje Ultra Band-Lok® Azul
- Ref# UBLPP para la jeringa de empuje Ultra Band-Lok® Natural
- Ref# LLUBLBP para la jeringa Luer-Loc Ultra Band-Lok® Tono azul con 10 puntas
- Ref# LLUBLP para la jeringa Luer-Loc Ultra Band-Lok® Tono natural con 10 puntas

Jeringas sin fluor:
- Ref# NFUBLBPP para la jeringa de empuje Ultra Band-Lok® Azul sin fltor
- Ref# NFUBLPP para la jeringa de empuje Ultra Band-Lok® Natural sin flior

- Ref# NFLLUBLBP para la jeringa Luer-Loc Ultra Band-Lok® Tono azul sin flior con
10 puntas

GARANTIA: Reliance Orthodontic Products Inc. reconoce su responsabilidad de
reemplazar los productos si se demuestra que son defectuosos. Reliance Orthodontic
Products, Inc. no asume responsabilidad alguna por dafios o pérdidas, ya sean directos
o indirectos, que surjan del uso o de la incapacidad para usar los productos como se
describe. Antes de usar el producto, es responsabilidad del usuario determinar si es
adecuado para el uso previsto. El usuario asume todo el riesgo y la responsabilidad en
relacion con ello.

VENTA BAJO RECETA: Las leyes federales de los EE.UU. exigen que la venta de este
dispositivo se realice solo a través de un profesional odontolégico o por indicacion de este.
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FRENCH TRANSLATION
INDICATIONS D’UTILISATION :

L'Ultra Band-Lok® est destiné a étre utilisé comme ciment pour des bagues orthodontiques
et pour des constructions occlusales.

MODE D’EMPLOI :
Cimentation des bagues :

a. Procéder a la prophylaxie compléte des dents avec la pierre ponce 1st & Final®.
Rincer, sécher et isoler.

b. Le mordangage de I'émail n’est pas nécessaire pour cimenter les bagues, mails il est
recommandé pour cimenter des bagues qui subiront de fortes contraintes

c. Appliquer une goutte d’Ultra Band-Lok® a l'intérieur de la bague.

d. Fixer la bague et enlever I'excédent de produit. Positionner la pointe de la
lampe a proximité de la surface occlusale de la dent. En se déplagant lentement en
cercle autour du haut de la bague, photopolymériser pendant 30 secondes. A ce
stade, le ciment est complétement durci, ce qui permet une mise en place immédiate.

En cas d’utilisation de seringues Luer-Loc :
a. Dévisser et retirer le capuchon de stockage noir de I'embout de la seringue.

b. Mettre 'embout en place et le tourner dans le sens des aiguilles d’'une montre jusqu’a
ce qu'il soit verrouillé en position.

c. Une fois la procédure terminée, retirer 'embout et refermer le capuchon de stockage
noir pour protéger I'Ultra Band-Lok® de la lumiere.

Application de construction occlusale : Procéder a la prophylaxie, au ringage et
séchage. Mordancer la surface occlusale pendant 30 secondes, puis rincer, sécher et
isoler. Appliquer Ultra Band en quantité et en forme requises sur la surface occlusale.
Photopolymeériser pendant 20 secondes. Remarque : un apprét d’auto-mordangage peut
également étre utilisé a la place d’'un agent de mordangage a I'acide phosphorique.

Important : L'Ultra Band-Lok® est sensible a la lumiére ambiante. Protéger le produit non
polymérisé jusqu’a ce qu’il soit prét a étre photopolymérisé.

@ PRECAUTIONS : Les résines non polymérisées peuvent provoquer des sensations
cutanées chez les personnes sensibles. En cas de contact avec la peau, se laver
soigneusement a I'eau avec du savon. Contact avec d’autres tissus : rincer immédiatement
la zone atteinte abondamment avec de I'eau, pendant plusieurs minutes.

A L'utilisation de lampes UV, halogenes et LED peut étre associée a des lésions
oculaires. Le patient, le praticien et I'assistant doivent porter des lunettes de protection
spécialement congues a cet effet lorsqu'ils utilisent ces appareils de photopolymérisation.

8C
ZMQ/H/- LIMITES DE LA TEMPERATURE : La version fluorée doit étre conservée
au réfrigérateur (2-8°C). Sensible a la lumiére. Eviter les chaleurs excessives. Laisser le
produit atteindre la température ambiante avant de I'utiliser.

/30
15c—jf La version fluorée doit étre conservée a température ambiante (15-30°C).

7

;}< Sensible a la lumiére.
POUR TOUTE NOUVELLE COMMANDE :
Seringues avec du fluor :
- Ref# UBLBPP pour la seringue a pousser Ultra Band-Lok® Bleu
- Ref# UBLPP pour la seringue a pousser Ultra Band-Lok® Naturel
- Ref# LLUBLBP pour la seringue Luer-Loc Ultra Band-Lok® Teinte bleue, avec 10
embouts
- Ref# LLUBLP pour la seringue Luer-Loc Ultra Band-Lok® Teinte naturelle, avec 10
embouts
Seringues non fluorées :
- Ref# NFUBLBPP pour la seringue a pousser Ultra Band-Lok® Bleu Non fluoré
- Ref# NFUBLPP pour la seringue a pousser Ultra Band-Lok® Naturel Non fluoré
- Ref# NFLLUBLBP pour la seringue Luer-Loc Ultra Band-Lok® Teinte bleue, avec 10
embouts
GARANTIE : Reliance Orthodontic Products, Inc. reconnait sa responsabilité de
remplacer les produits s’il est prouvé qu'ils sont défectueux. Reliance Orthodontic Products,
Inc. décline toute responsabilité pour tout dommage ou perte, direct(e) ou indirect(e),
découlant de I'utilisation ou de I'incapacité d'utiliser les produits selon les indications. Avant
I'utilisation, il incombe a I'utilisateur de déterminer si le produit convient a 'usage auquel il
est destiné. L'utilisateur assume tous les risques et responsabilités y afférents.
UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE : La loi fédérale limite la vente de ce dispositif &
la vente par ou sur ordre d’un professionnel dentaire.
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CROATIAN TRANSLATION
INDIKACIJE ZA UPOTREBU:

Proizvod Ultra Band-Lok ® namijenjen je za upotrebu u vidu ortodontskog cementa za
prstenove i okluzijske dodatke.

UPUTE ZA UPOTREBU:
Cementiranje prstenova:
a. Temeljito profilirajte zube sredstvom 1st & Final®. Isperite, osusite i izolirajte.

b. Za cementiranje prstenova nije potrebno jetkanje cakline kiselinom; medutim,
preporucuje se kod cementiranja prstenova za naprave koje su pod velikim stresom

c. Nanesite proizvod Ultra Band-Lok® na unutarnju stranu prstena.

d. Postavite prsten, ocistite viSak sredstva. Postavite svjetlosni vrh u neposrednoj
blizini okluzijske povrsine zuba. Laganim kruznim pokretima oko vrha prstena
tretirajte svjetloS¢u za uévrséivanje u trajanju od 30 sekundi. Nakon toga cement je
potpuno uévrécéen, $to omoguéava trenutno postavljanje.

Ako koristite Luer-Loc Strcaljke:
a. Odvijte i skinite crni poklopac za pohranu s vrha $trcaljke.

b. Postavite vrh na mjesto i uvijte u smjeru kazaljke na satu dok se vrh ne zaklju¢a u
svom polozaju.

c. Nakon zavrsetka postupka skinite vrh i vratite crni poklopac za pohranu kako bi
proizvod Ultra Band-Lok ® bio zasti¢en od svjetlosti.

Primjena za okluzijski dodatak: Profilirajte, isperite i osuSite. Provedite jetkanje tijekom
30 sekundi, a zatim isperite, osusite i izolirajte. Nanesite Ultra Band u iznosu i obliku
potrebnom za okluzijsku povrsinu. Tretirajte svjetloS¢u tijekom 20 sekundi. Napomena:
Umjesto jetkanja fosfornom kiselinom moze se upotrijebiti prajmer za samojetkanje.

Vazno: Ultra Band-Lok® je osjetljiv na ambijentalno svjetlo. Zastitite izlozeni
nepolimerizirani proizvod sve dok ne bude spreman na svjetlosno ucvrscivanje.

@ MJERE OPREZA: Nepolimerizirane smole mogu kod osjetljivih osoba izazvati
reakcije na kozi. U slu¢aju dodira s koZzom, temeljito je operite sapunom i vodom. Kontakt
s ostalim tkivima: podrugje na kojem je doslo do izljeva odmah isperite obilnim koli¢inama
vode nekoliko minuta.

& Koristenje UV, halogenog i LED svjetla za u¢vrs¢ivanje moze izazvati oStecenje ociju.
Pacijent, lije¢nik i asistent trebaju koristiti propisno dizajnirane zastitne naocale za vrijeme
upotrebe uredaja za svjetlosno ucvrsc¢ivanje.

8C
ZMQ/H/- OGRANICENJE TEMPERATURE: Fluoridnu verziju duvajte u hladnjaku (2-
8°C). Osjetljivo na svjetlo. Izbjegavaijte pretjeranu toplinu. Ostavite proizvodu da postigne
sobnu temperaturu prije upotrebe.

_/30C
15c—jf Nefluoridna verzija ¢uva se na sobnoj temperaturi (15-30°C).
X

;}< Osjetljivo na svjetlo.
PODACI ZA NARUDZBU:
Spricevi s fluoridom:
- Ref br. UBLBPP za Ultra Band-Lok ® Plavu potisnu $trcaljku
- Ref br. UBLPP za Ultra Band-Lok ® prirodnu potisnu $trcaljku
- Refbr. LLUBLBP za Ultra Band-Lok ® plavu nijansu Luer-Loc $trcaljke s 10 vrhova
- Refbr. LLUBLP za Ultra Band-Lok ® prirodnu nijansu Luer-Loc $trcaljke s 10 vrhova
Strcaljke bez fluorida:
- Ref br. NFUBLBPP za Ultra Band-Lok ® plavu potisnu nefluoridnu $trcaljnu
- Ref br. NFUBLPP za Ultra Band-Lok ® prirodna potisna nefluoridna $trcaljka
- Refbr. NFLLUBLBP za Ultra Band-Lok ® plavu nijansu Luer-Loc nefluoridnu Strcaljku
s 10 vrhova

JAMSTVO: Reliance Orthodontic Products Inc. prihvac¢a odgovornost za zamjenu
proizvoda ako se dokaZe da su neispravni. Reliance Orthodontic Products, Inc. ne preuzima
odgovornost za bilo kakvu $tetu ili gubitak, izravan ili posljedi¢an, koji proizlazi iz upotrebe
ili nesposobnosti da se proizvod upotrebljava kako je opisano. Prije upotrebe, korisnik je
duzan utvrditi prikladnost proizvoda za njegovu predvidenu namjenu. Korisnik preuzima sav
rizik i odgovornost u vezi s navedenim.

SAMO NA RX: Savezni zakon ograni¢ava kupovinu ovog proizvoda na stomatoloske
radnike ili po njihovom nalogu.
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HUNGARIAN TRANSLATION
ALKALMAZASI JAVALLATOK:

Az Ultra Band-Lok® ortodonciai gy(riicementként és okkluzalis felépitményekhez térténd
felhasznalasra szolgal.

HASZNALATI UTASITAS:
Gyliri cementalas:

a. Afogakat polirozza alaposan a 1st & Final ® készitménnyel. Oblitse le, szaritsa meg
és izolalja.

b. A zomanc savazasa nem sziikséges a gylriik cementalasahoz; ugyanakkor nagy
igénybevételnek kitett gylrls készllékeket cementalasakor ajanlott.

c. Vigyen fel egy csepp Ultra Band-Lok® készitményt a gy(irli belsejére.

d. Helyezze fel a gyr(t, tavolitsa el a felesleges anyagot. Helyezze a
lampahegyet a fog okkluzalis felszinének kozvetlen kozelébe. A gy(irl teteje korl
lassu koroket leirva fotopolimerizaljon 30 masodpercig. Ezen a ponton a cement
teljesen megkeményedik, lehetévé téve azonnali felhelyezését.

Amennyiben Luer-Loc fecskendéket hasznal:
a. Csavarja le és tavolitsa el a fekete zarokupakot a fecskendd végérdl.

b. Helyezze a hegyet a helyére, és csavarja az 6ramutato jarasaval megegyezd iranyba,
amig a hegy a kivant allasban rogzul.

c. Az eljaras befejezése utan vegye le a hegyét és helyezze vissza a fekete
zarokupakot, hogy az Ultra Band-Lok ® fénytdl védett legyen.

Okkluzalis felépitmény felhelyezése: Polirozza, 6blitse le és szaritsa meg. Savazza
az okkluzalis felszint 30 masodpercig, majd oblitse le, szaritsa meg és izolalja. Vigye
fel az Ultra Band-et a szlikséges mennyiségben és formaban az okkluzalis felszinre.
Fotopolimerizaljon 20 masodpercig. Megjegyzés: a foszforsavas maratas helyett
alkalmazhat6 énsavazo primer.

Fontos: Az Ultra Band-Lok ® érzékeny a kdrnyezeti fényre. Takarja le a szabadon hagyott,
nem polimerizalt terméket, amig a termék készen nem all a fotopolimerizalasra.

@ OVINTEZKEDESEK: A nem polimerizalt gyantak az arra érzékeny személyeknél
bérirritaciot okozhatnak. Borrel valo érintkezés eseté